
ACRYTRAY
RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZZANTE PER PORTAIMPRONTE INDIVIDUALI.

SELF CURING ACRYLIC RESIN FOR INDIVIDUAL IMPRESSION TRAY.

RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MOLDEIRAS INDIVIDUAIS.

RÉSINE ACRYLIQUE THERMOPOLYMERISANTE POUR PORTE-EMPREINTES INDIVIDUELS.

RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZABLE PARA CUBETAS INDIVIDUALES.

AUTOPOLIMERISIERENDES ACRYLHARZ FÜR INDIVIDUELLEN ZAHNABDRUCK.

ZELFUITHARDENDE ACRYLAATHARS VOOR INDIVIDUELE AFDRUKLEPELS

ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

BİREYSEL ÖLÇÜ KAŞIKLARI İÇİN OTOPOLİMERİZE AKRİLİK REÇİNE

SAMOPOLYMERUJÍCÍ AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE PRO INDIVIDUÁLNÍ OTISKOVÉ LŽÍCE

SAMOPOLIMERIZIRAJČA AKRILNA SMOLA ZA INDIVIDUALNE ODTISNE ŽLICE
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(E) Instrucciones de uso
(D) Gebrauchsanweisung
(NL) Gebruiksaanwijzing
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(I) SI EFFETTUA REVISIONE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEI SIMBOLI UTILIZZATI E TEMPERATURA DI STOCCAGGIO. 
TALI AGGIORNAMENTI NON INFLUISCONO SULLA SICUREZZA E PRESTAZIONE DEL PRODOTTO.

(GB) A REVISION IS CARRIED OUT TO UPDATE THE REGULATORY COMPLIANCE OF THE SYMBOLS USED AND THE STORAGE TEMPERATURE. 
THESE UPDATES DO NOT AFFECT THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE PRODUCT.

(P) É REALIZADA UMA REVISÃO PARA ATUALIZAÇÃO NORMATIVA DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS E DA TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO. 
ESTAS ATUALIZAÇÕES NÃO AFETAM A SEGURANÇA E O DESEMPENHO DO PRODUTO.

(F) UNE RÉVISION EST EFFECTUÉE POUR UNE MISE À JOUR RÉGLEMENTAIRE DES SYMBOLES UTILISÉS ET DE LA TEMPÉRATURE DE STOCKAGE. 
CES MISES À JOUR N'AFFECTENT PAS LA SÉCURITÉ NI LES PERFORMANCES DU PRODUIT.

(ES) SE REALIZA UNA REVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS Y DE LA TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO. ESTAS ACTUALIZACIONES NO AFECTAN LA SEGURIDAD NI EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

(D) EINE ÜBERARBEITUNG WIRD ZUR NORMATIVEN AKTUALISIERUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE UND DER LAGERTEMPERATUR 
DURCHGEFÜHRT. DIESE AKTUALISIERUNGEN BEEINTRÄCHTIGEN WEDER DIE SICHERHEIT NOCH DIE LEISTUNG DES PRODUKTS.

(NL) ER WORDT EEN HERZIENING UITGEVOERD VOOR DE NORMATIEVE UPDATE VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN EN DE OPSLAGTEMPERATUUR. 
DEZE UPDATES HEBBEN GEEN INVLOED OP DE VEILIGHEID EN PRESTATIES VAN HET PRODUCT.

(GR) ∆ΙΕΝΕΡΓΕΊΤΑΙ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΉ ΕΝΗ�ΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙ�ΟΠΟΙΟΎ�ΕΝΩΝ ΣΥ�ΒΌΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡ�ΟΚΡΑΣΊΑΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ. 
ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.

(TR) KULLANILAN SEMBOLLERIN VE SAKLAMA SICAKLIĞININ MEVZUATA UYGUN ŞEKILDE GÜNCELLENMESI IÇIN BIR REVIZYON YAPILMAKTADIR. 
BU GÜNCELLEMELER ÜRÜNÜN GÜVENLIĞINI VE PERFORMANSINI ETKILEMEZ.

(CS) PROBÍHÁ REVIZE ZA ÚČELEM AKTUALIZACE POUŽITÝCH SYMBOLŮ A SKLADOVACÍ TEPLOTY V SOULADU S PŘEDPISY.
 TYTO AKTUALIZACE NEMAJÍ VLIV NA BEZPEČNOST A VÝKON VÝROBKU.

(SL) IZVAJA SE REVIZIJA ZARADI POSODOBITVE SIMBOLOV IN TEMPERATURE SKLADIŠČENJA V SKLADU S PREDPISI. 
TE POSODOBITVE NE VPLIVAJO NA VARNOST IN UČINKOVITOST IZDELKA.
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ACRYTRAY

(I) RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZZANTE PER PORTAIMPRONTE INDIVIDUALI, PLACCHE PER LA 
REGISTRAZIONE OCCLUSALE E MONTAGGIO DENTI.

INDICAZIONI: 
Liquido acrilico e polvere acrilica autopolimerizzante per portaimpronte individuali e/o funzionali in casi di edentulismo totale o 
parziale e basi stabilizzate per la registrazione occlusale e/o montaggio di denti in protesi removibile.

CONTROINDICAZIONI:
- Non indicato in caso di allergia dimostrata ai componenti di Acry Tray.
- Evitare il contatto diretto di materiale non correttamente polimerizzato in zona intraorale.
- Tutti gli usi non indicati.

PREPARAZIONE: Proporzioni Polvere/Liquido: 20 g AcryTray polvere: 5.5 g AcryTray liquido. Versare la quantità di liquido desi-
derata in un apposito recipiente (preferibilmente in plastica) e aggiungere la polvere nella proporzione indicata. Mescolare per 
circa 20 secondi finché l’impasto si stacchi dal recipiente per poi amalgamarlo con le mani per altri circa 40 secondi. La resina 
sarà pronta per essere adattata al modello in gesso precedentemente isolato con Acry Film (o altro isolante). Acry Tray è lavora-
bile per circa 3 minuti e la polimerizzazione avviene in circa 6 minuti. 
La resina si applica sul modello facilmente perché è molto plastica. Al termine della polimerizzazione i bordi risultano perfetta-
mente aderenti al gesso del modello. Rifinire con frese adatte.

N.B. tutti i tempi si riferiscono a temperatura ambiente di 23°C. 

POLVERE: Conservare in luogo fresco e asciutto.
LIQUIDO: Conservare a una temperatura massima di 25°C.

Il prodotto è stato realizzato per impiego ad uso professionale nel settore dentale. Attenersi alle indicazioni riportate nelle istru-
zioni d’uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L’utente è 
tenuto a controllare personalmente l’idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non 
sono riportati nelle istruzioni d’uso. Non utilizzare dopo la scadenza. 
Si avvisa l’utilizzatore della necessità di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo sia al fabbri-
cante che all’autorità competente dello Stato membro in cui l’utilizzatore è stabilito.

LIQUIDO: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea.  Provoca grave irritazione oculare. Può provoca-
re una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, 
fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione 
per il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione della 
pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  In caso d’incendio: 
utilizzare CO2, polvere per estintore o acqua nebulizzata per estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Il prodotto 
contiene: metacrilato di metile, etil-metacrilato, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

POLVERE: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non 
respirare la polvere. Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare 
abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Il prodotto contiene: perossido 
di benzoile, metacrilato di metile.

Pericolo
Attenzione

SIMBOLI UTILIZZATI

Numero di lotto

Codice prodotto

Consultare le istruzioni 
per l’uso elettroniche

25°C Limite superiore di temperatura

Data di scadenza

Fabbricante
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ACRYTRAY
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(GB) SELF CURE RESIN FOR INDIVIDUAL IMPRESSION TRAYS, PLATES FOR THE REGISTRATION OF 
OCCLUSION AND FOR TEETH SET UP.

DIRECTIONS: 
Self curing acrylic resin liquid and powder for individual impression trays, functional trays in cases of edentulism, bases for 
mounting removable protheses, occlusal plates.

CONTRAINDICATIONS:  
- In case of proven allergy to components of Acry Tray.
- Direct contact of non-polymerised material in the intraoral area.
- All uses not indicated.

PREPARATION: Powder/liquid proportions: 20g Acry Tray powder to 5.5 g Acry Tray liquid. Pour the desired quantity of liquid 
into a suitable container (preferably plastic) and add the powder in the indicated proportion. Stir for about 20 seconds until the 
mixture can be easily removed from the container and then mix by hand for about another 40 seconds. The resin is then ready 
to be adapted to the plaster model previously insulated with Acry Film (or other sealant). Acry Tray is workable for approxima-
tely 3 minutes and polymerisation occurs in around 6 minutes. The resin is easy applied to the model because it is very plastic. 
After polymerisation, the edges are perfectly adherent to the plaster of the model.

N.B. all times refer to an ambient temperature of 23°C.

Powder: Store in a cool and dry place.
Liquid: Store at a maximum temperature of 25°C.

The product is designed for professional use in the dental sector. Follow the instructions for use. The manufacturer shall accept 
no responsibility for damages arising from different or inadequate use. The user must personally check the suitability of the 
product for the intended use, particularly if these uses are not reported in the instructions for use. Do not use after expiration.
Warning: Any serious accident that may occur with the device must be reported by the user to the manufacturer and the com-
petent authority of the Member State where the user and/or patient are established.

LIQUID: Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin 
reaction. May cause respiratory irritation. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 
No smoking. Avoid breathing vapours. Wear protective gloves / eye protection / face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty 
of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 
In case of fire: Use CO2, powder or water spray to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Product contains: 
methyl methacrylate, ethyl methacrylate, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

POWDER: May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Do not breathe dust. Wear 
protective gloves / eye protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/at-
tention. Product contains: dibenzoyl peroxide, methyl methacrylate.

Danger
Warning

SYMBOLS USED

Batch number

Product code

Consult the electronic 
instructions for use

25°C Upper limit of temperature

Expiry date

Manufacturer

�

25°C
77°F
MAX

Medical DeviceUnique Device IdentifierCE Marking
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(P) RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA MOLDEIRAS INDIVIDUAIS, PLACAS PARA REGISTRO 
OCCLUSAL E MONTAGEM DOS DENTES.

INDICAÇÕES:
Líquido e pó acrílico autopolimerizável para porta-matrizes individuais, porta-matrizes funcionais em casos de edentulismo, 
bases para montagem de dentes em próteses removíveis, placas oclusais.

CONTRAINDICAÇÕES:
- Alergia comprovada aos componentes de Acry Tray.
- Contato direto de material não polimerizado corretamente na área intraoral.
- Todos os usos não indicados.

PREPARAÇÃO: Proporção Pó/Líquido: 20 g pó AcryTray: 5.5 g líquido AcryTray. Coloque a quantidade de líquido desejada em 
um recipiente adequado (de preferência em plástico) e acrescente o pó na proporção indicada. Misture por cerca de 20 segun-
dos até que a mistura se solte do recipiente para depois misturá-lo com as mãos por mais 40 segundos. A resina estará pronta 
para ser adaptada ao modelo de gesso isolado anteriormente com Acry Film (ou outro isolante). Acry Tray pode ser processado 
por cerca de 3 minutos e a polimerização ocorre em cerca de 6 minutos. A resina aplica-se facilmente ao modelo por ser muito 
plástica. Após a polimerização, as bordas resultam perfeitamente aderentes ao gesso do modelo.

NOTA: todos os tempos são referidos a temperatura ambiente de 23°C. 

Pó: Armazene em local fresco e seco
Líquido: Armazene a uma temperatura máxima de 25°C

O produto foi projetado para uso profissional no setor odontológico. Siga as indicações nas instruções de utilização. O fabrican-
te não assume nenhuma responsabilidade por danos resultantes de utilização diferente ou inadequada. O utilizador deve 
controlar pessoalmente a adequação do produto para os usos pretendidos, especialmente se tais usos não foram mencionados 
nas instruções de utilização. Não use após a expiração.
Aviso: o utilizador deve comunicar quaisquer acidentes graves que possam ocorrer em relação ao dispositivo, seja ao fabricante 
como a autoridade competente do país onde o utilizador e/ou o paciente reside.

LÍQUIDO: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação cutânea.  Provoca irritação ocular grave. Pode provocar uma 
reacção alérgica cutânea. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, 
chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar respirar as vapores. Usar luvas de proteção/ proteção ocular / 
proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. Em caso de irritação ou erupção 
cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Em caso de incêndio: para extin-
guir utilizar CO2, pó extintor ou jacto de água. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. O produto 
contém: metacrilato de metilo, metacrilato de etilo, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

PÓ: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Não respirar 
as poeiras. Usar luvas de proteção / proteção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com 
água. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. O produto contém: peróxido de dibenzoilo, metacrilato de 
metilo

Perigo
Atenção

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Número de lote

Código produto

Consulte as instruções 
eletrônicas de uso

25°C Limite superior de temperatura

Data de expiração

Fabricante

�

25°C
77°F
MAX

Dispositivo MédicoIdentificador Único do DispositivoMarcação CE
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(F) RÉSINE ACRYLIQUE AUTOPOLYMÉRISANT POUR PORTE-EMPREINTES INDIVIDUELS, PLAQUES 
POUR ENREGISTREMENT OCCLUSAL ET MONTAGE DES DENTS.

INDICATIONS:
Liquide acrylique et poudre acrylique autopolymérisables pour porte-empreintes individuels, porte-empreintes fonctionnels en 
présence de patient édenté, bases pour montage de dents dans prothèse amovible, plaques occlusales.

CONTRE-INDICATIONS:
- Allergie manifeste aux composants d’Acry Tray.
- Contact direct de matériau non correctement polymérisé dans la zone intra-orale.
- Toutes les utilisations non indiquées.

PRÉPARATION: proportions poudre/liquide : 20 g AcryTray poudre : 5,5 g AcryTray liquide. Verser la quantité de liquide souhai-
tée dans un récipient prévu à cet effet (de préférence en plastique) et ajouter la poudre dans la proportion préconisée. Mélanger 
pendant environ 20 secondes jusqu’à ce que la pâte se détache du récipient pour ensuite amalgamer à la main pendant environ 
40 secondes. La résine sera prête à être adaptée au modèle en plâtre précédemment isolé avec Acry Film (ou autre isolant). 
Acry Tray est malléable pendant environ 3 minutes et la polymérisation se produit en 6 minutes environ. La résine s’applique 
facilement au modèle car elle est hautement plastique. Au terme de la polymérisation, les bords adhèrent parfaitement au 
plâtre du modèle. 
N.B. toutes les durées se réfèrent à une température ambiante de 23°C. 

POUDRE : Conserver dans un endroit frais et sec.
LIQUIDE : Conserver à une température maximale de 25°C.

Le produit a été réalisé pour un usage professionnel dans le secteur dentaire. Suivre les indications reportées dans le mode 
d’emploi. Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les dommages dérivant d’une utilisation différente ou inappropriée. 
L’utilisateur se doit de contrôler personnellement l’aptitude du produit pour les emplois qu’il prévoit, à plus forte raison si ces 
derniers ne sont pas indiqués dans le mode d’emploi. Ne pas utiliser après expiration.
Avis : l’utilisateur se doit de signaler tout incident grave susceptible de survenir concernant le dispositif, tant au fabricant qu’à 
l’autorité compétente du Pays membre où l’utilisateur et/ou le patient est établi.

LIQUID : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
Peut provoquer une allergie cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter 
des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CON-
TACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’incendie: Utiliser du CO2, de la poudre d'extinction ou de l’eau 
pulvérisée pour l’extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Le produit contient: méthacrylate de méthyle, 
méthacrylate d'éthyle, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

POUDRE  : Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Ne pas respirer les poussières. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CON-
TACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Le produit 
contient: peroxyde de dibenzoyle, méthacrylate de méthyle

Danger
Attention

SYMBOLES UTILISÉS

Numéro de lot

Code produit

Consulter les instructions 
d'utilisation électroniques

25°C Limite supérieure de température
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(E) RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZABLE PARA CUBETAS INDIVIDUALES, CUBETAS FUNCIONALES Y 
PLANCHAS PARA MONTAJE DE DIENTES.

INDICACIONES:
Líquido acrílico y polvo acrílico autopolimerizable para moldes para impresiones dentales individuales, moldes para impresiones 
dentales funcionales en caso de edentulismo, bases para montaje de dientes en prótesis extraíble y placas oclusales.
 
CONTRAINDICACIONES:
- Alergia a los componentes de Acry Tray.
- Contacto directo de material no polimerizado correctamente en la zona intraoral.
- Todos los usos no indicados.

PREPARACIÓN: cantidades Polvo/Líquido: 20 g AcryTray polvo: 5,5 g AcryTray líquido. Echar la cantidad de líquido deseada en 
un recipiente específico (preferiblemente de plástico) y añadir el polvo en la medida indicada. Mezclar unos 20 segundos hasta 
que la masa se despegue del recipiente y luego amalgamarla con las manos unos 40 segundos más. La resina estará lista para 
adaptarla al molde de yeso aislado previamente con Acry Film (u otro aislante). Acry Tray puede trabajarse unos 3 minutos y la 
polimerización se produce en unos 6 minutos. La resina se aplica en el molde con facilidad porque es muy plástica. Al final de 
la polimerización los bordes se adhieren perfectamente al yeso del molde.

Nota: todos los tiempos se refieren a una temperatura ambiente de 23°C. 

Polvo: conservar en un lugar fresco y seco.
Líquido: conservar a una temperatura máxima de 25°C.

El producto se ha realizado para uso profesional en el sector dental. Atenerse a las indicaciones de las instrucciones de uso. El 
fabricante declina toda responsabilidad por daños debidos a un uso distinto o inadecuado. El usuario tiene la obligación de 
controlar personalmente la idoneidad del producto para los usos previstos, sobre todo si éstos no se indican en las instruccio-
nes de uso.
No lo use después de la expiración.
Aviso: el usuario está obligado a indicar cualquier accidente grave que se pueda producir con respecto al producto tanto al 
fabricante como a la autoridad competente del país miembro en que se encuentre el usuario y/o el paciente.

LÍQUIDO: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes protección /equi-
po de protección para los ojos/ equipo de protección para la cara. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlas. En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada para la extinción. Almacenar 
en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. El producto contiene: metacrilato de metilo, metracrilato de etilo, 1,4-Bu-
tanediol dimethacrylate.

POLVO: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
No respirar el polvo. Llevar guantes de protección/equipo de protección para los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. El producto contiene: peróxido de 
dibenzoilo, metacrilato de metilo.

Peligro
Atención

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Número de lote

Código producto

Consulte las instrucciones 
electrónicas de uso

25°C Limite superior de temperatura

Fecha de caducidad

Fabricante
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(D) AUTOPOLIMERISIERENDES ACRYLHARZ FÜR INDIVIDUELLEN ZAHNABDRUCK, SCHIENE FÜR DIE BISSNAHME UND 
ZAHNMONTAGE.

ANWEISUNGEN: 
Acrylflüssigkeit und Acrylharz, selbsthärtend für individuelle Abformlöffel, funktionelle Abformlöffel bei Zahnlosigkeit, Basen zur 
Befestigung der Zähne in herausnehmbaren Prothesen, Okklusionsplatten.

GEGENANZEIGEN:
- Nachgewiesene Allergie gegen Bestandteile von Acry Tray.
- Direkter Kontakt mit Material, das im intraoralen Bereich nicht richtig polymerisiert wurde.
- Alle Verwendungen nicht angegeben.

VORBEREITUNG: Verhältnis Pulver/Flüssigkeit: 20 g AcryTray Pulver: 5,5 g AcryTray Flüssigkeit. Die gewünschte Flüssigkeits-
menge in einen speziellen Behälter (vorzugsweise aus Kunststoff) gießen und das Pulver im angegebenen Verhältnis zugeben. 
Circa 20 Sekunden lang mischen, bis sich die Paste von den Behälterwänden ablöst und danach noch für weitere 40 Sekunden 
mit den Händen verarbeiten. Das Harz ist nunmehr fertig, um an das Gipsmodell angepasst zu werden, das zuvor mit Acry Film 
(oder einem anderen Isolierstoff) isoliert wurde. Acry Tray ist circa 3 Minuten bearbeitbar und die Polymerisation erfolgt in circa 
6 Minuten. Das Harz kann leicht auf das Modell aufgetragen werden, da es sehr plastisch ist. Nach der Polymerisation haften 
die Kanten perfekt am Gips des Modells. 
Anmerkung: Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 23°C.

Pulver: An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Flüssigkeit: Bei einer Temperatur von maximal 25°C lagern.

Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Dentalbereich konzipiert. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanlei-
tung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch andere oder unsachgemäße Verwendung entstehen. Der 
Nutzer ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck persönlich zu überprüfen, insbe-
sondere wenn diese Verwendungszwecke in der Gebrauchsanleitung nicht angegeben sind. Nicht nach Ablauf verwenden.

Hinweis: Der Benutzer ist verpflichtet, jeden schweren Unfall, der sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignen könnte, 
sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient wohnhaft 
sind, zu melden.

FLÜSSIGKEIT: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.ì Verursacht Hautreizungen.  Verursacht schwere Augenreizung.  Kann 
allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz / 
Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Brand: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
Produkt enthält: Methyl-methacrylat, Ethyl-methacrylat, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

PULVER:  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Staub 
nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hau-
treizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Produkt enthält: Dibenzoylperoxid, 
Methyl-methacrylat.

Gefahr
Achtung

VERWENDETE SYMBOLE
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(NL) ZELFUITHARDENDE ACRYLAATHARS VOOR INDIVIDUELE AFDRUKLEPELS, PLATEN VOOR OCCLU-
SIEREGISTRATIE EN TANDOPSTELLING.

AANWIJZINGEN:
Zelfuithardende acrylvloeistof en -poeder voor individuele en/of functionele afdruklepels bij volledige of gedeeltelijke edenta-
tie, evenals gestabiliseerde basissen voor occlusale registratie en/of tandopstelling in uitneembare prothesen.

CONTRA-INDICATIES:
-Niet aanbevolen bij bewezen allergie voor de componenten van Acry Tray.
-Vermijd direct contact van onvolledig gepolymeriseerd materiaal in de mondholte.
-Alle niet-gespecificeerde toepassingen.

VOORBEREIDING:
Poeder/Vloeistofverhouding: 20 g Acry Tray poeder : 5,5 g Acry Tray vloeistof. Giet de gewenste hoeveelheid vloeistof in een 
geschikte container (bij voorkeur van kunststof) en voeg het poeder toe in de aangegeven verhouding. Meng gedurende onge-
veer 20 seconden totdat het mengsel loskomt van de container en kneed het vervolgens met de handen gedurende ongeveer 
40 seconden. De hars is klaar om aangepast te worden aan het eerder geïsoleerde gipsmodel met Acry Film (of een ander isola-
tiemiddel). Acry Tray blijft ongeveer 3 minuten bewerkbaar en polymeriseert in ongeveer 6 minuten.
De hars is gemakkelijk aan te brengen op het model vanwege de hoge plasticiteit. Na polymerisatie sluiten de randen perfect 
aan op het gipsmodel. Afwerken met geschikte frezen.
NB: Alle tijden zijn gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 23°C.

POEDER: Bewaren op een koele, droge plaats.
VLOEISTOF: Bewaren bij een maximale temperatuur van 25°C.

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik in de tandheelkundige sector. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing. De 
fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik. De gebruiker is veran-
twoordelijk voor het controleren van de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassingen, vooral als deze niet in de 
gebruiksaanwijzing zijn vermeld. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Gebruikers worden verzocht ernstige incidenten met betrekking tot het apparaat te melden aan zowel de fabrikant als de bevo-
egde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

VLOEISTOF: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een 
allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete opper-
vlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Draag beschermende 
handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. Bij huidirritatie of 
uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. In geval van 
brand: blussen met CO2, bluspoeder of waterstraal. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Produkt bevat: 
methylmethacrylaat, ethylmethacrylaat, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

POEDER:  Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevol-
gen. Stof niet inademen. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water 
wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Produkt bevat: dibenzoylperoxide, methylmethacrylaat.

�
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Κίνδυνος
προσοχή

�

(GR) ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΟΝΤΙΩΝ.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:
Αυτοπολυµεριζόµενα ακρυλικά υγρά και σκόνες για ατοµικά και/ή λειτουργικά δισκάρια αποτύπωσης σε περιπτώσεις ολικής ή µερικής 
αδεντίας, καθώς και για σταθερές βάσεις για την καταγραφή της σύγκλεισης και/ή την τοποθέτηση δοντιών σε αφαιρούµενες προσθετικές 
εργασίες.

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:
-∆εν ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αλλεργίας στα συστατικά του Acry Tray.
-Αποφύγετε την άµεση επαφή µη πλήρως πολυµερισµένου υλικού µε τον στοµατικό βλεννογόνο.
-Οποιαδήποτε µη καθορισµένη χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Αναλογία Σκόνης/Υγρού: 20 g σκόνη Acry Tray : 5,5 g υγρό Acry Tray. Ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα υγρού σε κατάλληλο δοχείο (κατά 
προτίμηση πλαστικό) και προσθέστε τη σκόνη στην αναφερόμενη αναλογία. Ανακατέψτε για περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι το μείγμα να 
αποκολληθεί από τα τοιχώματα του δοχείου και στη συνέχεια ζυμώστε με τα χέρια για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Η ρητίνη είναι έτοιμη να 
προσαρμοστεί στο προηγουμένως μονωμένο γύψινο πρότυπο με Acry Film (ή άλλο μονωτικό). Το Acry Tray παραμένει επεξεργάσιμο για 
περίπου 3 λεπτά και πολυμερίζεται σε περίπου 6 λεπτά.
Η ρητίνη εφαρµόζεται εύκολα στο πρότυπο λόγω της υψηλής πλαστικότητάς της. Μετά τον πολυµερισµό, τα άκρα προσκολλώνται τέλεια στο 
γύψινο πρότυπο. Ολοκληρώστε µε κατάλληλα φρεζάκια.
ΣΗΜ.: Όλοι οι χρόνοι αναφέρονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 23°C.

ΣΚΟΝΗ: Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό µέρος.
ΥΓΡΟ: Αποθηκεύστε σε µέγιστη θερµοκρασία 25°C.

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση στον οδοντιατρικό τομέα. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει 
ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της καταλληλότητας 
του προϊόντος για τις προβλεπόμενες χρήσεις, ειδικά αν αυτές δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία 
λήξης.
Ο χρήστης υποχρεούται να αναφέρει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σχετικό με τη συσκευή τόσο στον κατασκευαστή όσο και στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος.

ΥΓΡΟ: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική
αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης για να 
κατασβήσετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Το προϊόν περιέχει: μεθακρυλικός μεθυλεστέρας, μεθακρυλικό 
αιθυλο, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

ΣΚΟΝΗ:  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Μην αναπνέετε σκόνη. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Πλύντε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Το προϊόν 
περιέχει: υπεροξείδιο του διβενζοϋλου, μεθακρυλικός μεθυλεστέρας.

Σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται

Αριθμός παρτίδας

Κωδικός προϊόντος

Συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές 
οδηγίες χρήσης

25°C Ανώτερο όριο θερμοκρασία

Ημερομηνία λήξης

Κατασκευαστής
25°C
77°F
MAX

Ιατρική ΣυσκευήΜοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός ΣυσκευήςΣήµανση CE



ACRYTRAY

Ap. 2025.05-rev.01

Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - www.ruthinium.it - info@ruthinium.it

	

(TR) BİREYSEL ÖLÇÜ KAŞIKLARI, OKLÜZAL KAYIT PLAKALARI VE DİŞ YERLEŞTİRME İÇİN OTO-POLİM-
ERİZE AKRİLİK REÇİNE.

ENDİKASYONLAR:
Tam veya kısmi dişsizlik vakalarında bireysel ve/veya fonksiyonel ölçü kaşıkları ile çıkarılabilir protezlerde oklüzal kayıt ve/veya 
diş yerleştirme için stabilize edilmiş bazlar için oto-polimerize akrilik sıvı ve toz.

KONTRENDİKASYONLAR:
-Acry Tray bileşenlerine karşı kanıtlanmış alerji durumlarında önerilmez.
-Ağız içinde tam olarak polimerize olmamış malzemenin doğrudan temasından kaçının.
-Belirtilmeyen tüm kullanımlar.

HAZIRLIK:
Toz/Sıvı Oranı: 20 g Acry Tray tozu : 5,5 g Acry Tray sıvısı. İstenilen miktarda sıvıyı uygun bir kaba (tercihen plastik) dökün ve 
belirtilen oranda toz ekleyin. Karışım kaptan ayrılana kadar yaklaşık 20 saniye karıştırın, ardından ellerinizle yaklaşık 40 saniye 
yoğurun. Reçine, önceden Acry Film (veya başka bir ayırıcı) ile izole edilmiş alçı modele uyarlanmaya hazırdır. Acry Tray yaklaşık 
3 dakika boyunca işlenebilir ve polimerizasyon yaklaşık 6 dakikada gerçekleşir.
Reçine, yüksek plastisitesi sayesinde modele kolayca uygulanır. Polimerizasyon tamamlandıktan sonra kenarlar alçı modele 
mükemmel şekilde yapışır. Uygun frezlerle son şekillendirme yapılır.
NOT: Tüm süreler 23°C ortam sıcaklığına dayanmaktadır.

TOZ: Serin ve kuru bir yerde saklayın.
SIVI: Maksimum 25°C sıcaklıkta saklayın.

Ürün, diş hekimliği alanında profesyonel kullanım için üretilmiştir. Kullanım talimatlarında belirtilen yönergelere uyulmalıdır. 
Üretici, yanlış veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, özellikle kullanım talimat-
larında belirtilmeyen uygulamalar için ürünün uygunluğunu kendisi kontrol etmekle yükümlüdür. Son kullanma tarihinden sonra 
kullanılmamalıdır. Cihazla ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi olayı, kullanıcının yerleşik olduğu üye devletin yetkili makamına 
ve üreticiye bildirmesi gerekmektedir.

SIVI: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Cilt tahrişine yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar.  Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Solu-
num yolu tahrişine yol açabilir. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak 
tutun. Sigara içilmez. Buharını solumaktan kaçının. Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın. CİLT İLE 
TEMAS HALİNDE İSE: Bol suyla yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. Kirlenmiş giysileri-
nizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Yangın durumunda: Söndürme için CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su 
kullanın. İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun. Içindekiler: metil metakrilat, etil metakrilat, 1,4-Butanediol 
dimethacrylate.

TOZ:  Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Tozunu solumayın. Koruyucu eldiven / 
göz koruyucusu kullanın. CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol suyla yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi 
yardım/müdahale alın. Içindekiler: dibenzoilperoksit, metil metakrilat

Tehlike
Dikkat

KULLANILAN SEMBOLLER

Üretim yeri

Ürün kodu

Elektronik kullanım talimatlarını 
inceleyin

25°C Üst sıcaklık limiti

Son kullanma tarihi

Üretici firma
25°C
77°F
MAX

Tıbbi CihazCihazın Benzersiz TanımlayıcısıCE İşareti
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VERWENDETE SYMBOLE




(CS) SAMOPOLYMERIZAČNÍ AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE PRO INDIVIDUÁLNÍ OTISKOVACÍ LŽÍCE, 
DESTIČKY PRO OKLUZNÍ REGISTRACI A USAZENÍ ZUBŮ.

INDIKACE:
Samopolymerující akrylová kapalina a prášek pro individuální a/nebo funkční otiskovací lžíce v případech úplné nebo částečné 
bezzubosti a stabilizované báze pro registraci okluze a/nebo usazení zubů v snímatelné protetice.

KONTRAINDIKACE:
-Nedoporučuje se v případě prokázané alergie na složky přípravku Acry Tray.
-Vyhněte se přímému kontaktu nedostatečně polymerovaného materiálu se sliznicí ústní dutiny.
-Všechny neuvedené způsoby použití.

PŘÍPRAVA:
Poměr prášek/kapalina: 20 g Acry Tray prášek : 5,5 g Acry Tray kapalina.
Požadované množství kapaliny nalijte do vhodné nádoby (nejlépe plastové) a přidejte prášek v uvedeném poměru. Míchejte 
přibližně 20 sekund, dokud se směs nezačne oddělovat od nádoby, poté hněťte rukama asi dalších 40 sekund. Pryskyřice je 
připravena k přizpůsobení na model ze sádry, který byl předem izolován přípravkem Acry Film (nebo jiným separačním 
prostředkem).
Acry Tray je zpracovatelný asi 3 minuty a polymerace proběhne přibližně za 6 minut.
Pryskyřice se díky vysoké plasticitě snadno nanáší na model. Po dokončení polymerace dokonale přilne k sádrovému modelu. 
Dokončete opracování vhodnými frézami.
POZNÁMKA: Všechny časy jsou uvedeny při pokojové teplotě 23 °C.

PRÁŠEK: Uchovávejte na chladném a suchém místě.
KAPALINA: Uchovávejte při maximální teplotě 25 °C.

Výrobek je určen pro profesionální použití v zubním lékařství. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody vzniklé jiným nebo nevhodným použitím. Uživatel je povinen ověřit vhodnost výrobku pro plánované 
použití, zejména pokud takové použití není uvedeno v návodu. Nepoužívejte po datu expirace.
Uživatel je povinen nahlásit jakýkoli závažný incident související se zařízením výrobci i příslušnému orgánu členského státu, ve 
kterém má uživatel sídlo.

KAPALINA: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými 
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI 
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. V případě požáru: K uhašení použijte CO2, hasící prášek 
nebo rozestřikované vodní paprsky. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Produkt obsahuje: 
methyl-methakrylát, ethyl-methakrylát, 1,4-Butanediol dimethacrylate.

PRÁŠEK:  Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte prach.  
Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo 
vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Produkt obsahuje: benzoylperoxid, methyl-methakrylát.

Nebezpečí
Pozor

Číslo výrobní šarže

Kód produktu

Prostudujte elektronické pokyny 
k použití

25°C Horní teplotní limit

Datum spotřeby

Výrobce
25°C
77°F
MAX

Lékařské ZařízeníJedinečný Identifikátor ZařízeníOznačení CE



ACRYTRAY

Ap. 2025.05-rev.01

Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - www.ruthinium.it - info@ruthinium.it

�

(SL) SAMOPOLIMERIZIRAJOČA AKRILNA SMOLA ZA INDIVIDUALNE ODTISNE ŽLICE, PLOŠČE ZA OKLU-
ZIJSKI ZAPIS IN POSTAVITEV ZOB.

NAVODILA:
Samopolimerizirajoča akrilna tekočina in prah za individualne in/ali funkcionalne odtisne žlice pri popolni ali delni brezzobosti ter 
stabilizirane baze za registracijo okluzije in/ali postavitev zob v snemni protetiki.

KONTRAINDIKACIJE:
-Ni priporočljivo v primeru dokazane alergije na sestavine izdelka Acry Tray.
-Izogibajte se neposrednemu stiku nepravilno polimeriziranega materiala z ustno sluznico.
-Vsi neoznačeni načini uporabe.

PRIPRAVA:
Razmerje Prašek/Tekočina: 20 g prahu Acry Tray : 5,5 g tekočine Acry Tray.
Želeno količino tekočine vlijte v ustrezno posodo (najbolje plastično) in dodajte prah v navedenem razmerju. Mešajte približno 
20 sekund, dokler se zmes ne loči od sten posode, nato pa še približno 40 sekund zgnetite z rokami. Smola je pripravljena za 
prilagajanje na gipsani model, ki je bil predhodno izoliran z Acry Filmom (ali drugim izolatorjem).
Acry Tray ostane obdelovalen približno 3 minute, polimerizacija pa traja približno 6 minut.
Smola se na model nanaša enostavno, ker je zelo plastična. Po končani polimerizaciji robovi popolnoma prilegajo gipsanemu 
modelu. Obdelajte z ustreznimi rezalniki.
OPOMBA: Vsi časi so navedeni za sobno temperaturo 23 °C.

PRAH: Hraniti na hladnem in suhem mestu.
TEKOČINA: Hraniti pri največji temperaturi 25 °C.

Izdelek je namenjen za profesionalno uporabo na zobozdravstvenem področju. Upoštevajte navodila za uporabo. Proizvajalec 
ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe. Uporabnik je dolžan sam preveriti 
ustreznost izdelka za predvideno uporabo, zlasti če ta uporaba ni navedena v navodilih za uporabo. Ne uporabljajte po datumu 
izteka roka uporabnosti.
Uporabnik mora poročati o vsakem resnem incidentu, povezanem z napravo, tako proizvajalcu kot pristojnemu organu države 
članice, v kateri ima uporabnik sedež.

TEKOČINA: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski 
odziv kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov 
vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: 
Umiti z veliko vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sleči kontaminirana 
oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Ob požaru: Za gašenje se uporabi CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Hraniti 
na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Izdelek vsebuje: Metil metakrilat, Etil metakrilat, 1,4-Butanediol dimetha-
crylate.

PRAH:  Lahko povzroči alergijski odziv kože. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati prahu. Nositi 
zaščitne rokavice / zaščito za oči. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite 
zdravniško pomoč/oskrbo. Izdelek vsebuje: Dibenzoil peroksid, Metil metakrilat

Nevarnost
Pozor

UPORABLJENI SIMBOLI

Številka serije

Koda izdelka

Preberite elektronska navodila 
za uporabo

25°C Zgornja temperaturna meja

Datum izteka roka uporabnosti

Proizvajalec
25°C
77°F
MAX
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