
(I) RESINA ACRILICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO DI PONTI E CORONE E PROVVISORI

(GB) ACRYLIC RESIN FOR AESTHETIC VENEERING OF CROWNS AND BRIDGES AND TEMPORARY FIXTURES

(P) RESINA ACRÍLICA PARA REVESTIMENTO ESTÉTICO DE PONTES, COROAS E DENTES TEMPORÁRIOS

(F) RÉSINE ACRYLIQUE POUR REVÊTEMENT ESTHÉTIQUE DE PONTS, COURONNES ET PROVISOIRES

(E) RESINA ACRÍLICA PARA RECUBRIMIENTO ESTÉTICO DE PUENTES, CORONAS Y DIENTES PROVISIONALES

(D) ACRYLHARZ ZUR ÄSTHETISCHEN BESCHICHTUNG VON BRÜCKEN UND KRONEN UND PROVISORIEN

(CZ) AKRYLOVÁ PRYSKYŘICE NA ESTETICKOU VRSTVU NA MŮSTKY, KORUNKY A PROVIZORNÍ NÁHRADY

(LV) AKRILSVEĶI KROŅU, TILTVEIDA PROTĒŽU UN PAGAIDU ESTĒTISKAJAM PĀRKLĀJUMAM

(TR) GEÇICILER, KURONLAR VE KÖPRÜLERIN ESTETIK KAPLAMASI IÇIN AKRILIK REÇINE

(SK) ESTETICKÁ AKRYLOVÁ ŽIVICA NA ZUBNÉ MOSTÍKY KORUNKY A ZUBNÉ NÁHRADY

(RO) RĂȘINĂ ACRILICĂ PENTRU ÎMBRĂCAREA ESTETICĂ A PUNȚILOR, COROANELOR ȘI PROTEZELOR PROVIZORII

(GR) ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

(BG) АКРИЛНА СМОЛА ЗА ЕСТЕТИЧНО ОБЛИЦОВАНЕ НА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ МОСТОВЕ И КОРОНИ

(RU) АКРИЛОВАЯ СМОЛА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА КОРОНКИ, МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ И ВРЕМЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ

(I) Istruzioni d’uso
(GB) Instructions for Use

(P) Instruções de uso
(F) Mode d'emploi

(E) Instrucciones de uso
(D) Gebrauchsanweisung

(CZ) Návod k použití
(LV) Lietošanas instrukcija
(TR) Kullanım için talimatlar

(SK) Inštrukcie na používanie
(RO) Instructiuni de folosire

(GR) Οδηγίες χρήσης
(BG) Инструкции за употреба

(RU) Инструкции по использованию
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ACRYC&B
ACRYC&B LIQUIDO REGULAR

ACRYC&B LIQUIDO SELF CURING

ACRYC&B SMALTO
ACRYC&B COLLETTO
ACRYC&B DENTINA



(I) REVISIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA DELL’UTILIZZATORE A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL COMPONENTE NN-DIMETIL 
PARA TOLUIDINA CONTENUTO NEL LIQUIDO IDENTIFICATO ATTUALMENTE COME CANCEROGENO. TALE CAMBIAMENTO NON INFLUISCE SULLA 
SICUREZZA E PRESTAZIONE DEL DISPOSITIVO. SI INFORMA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE AVVERTENZE SOTTO INDICATE E LA SCHEDA DI

SICUREZZA A DISPOSIZIONE SU SITO WEB WWW.RUTHINIUM.IT NELLA SEZIONE “SCHEDE DI SICUREZZA”.

(GB) SAFETY REVISION FOR THE USER FOLLOWING THE REGULATORY RECLASSIFICATION OF THE COMPONENT N,N-DIMETHYL-PARA-TOLUIDINE 
CONTAINED IN THE LIQUID, CURRENTLY IDENTIFIED AS CARCINOGENIC. THIS CHANGE DOES NOT AFFECT THE SAFETY AND PERFORMANCE OF 

THE DEVICE. PLEASE READ CAREFULLY THE WARNINGS INDICATED BELOW AND THE SAFETY DATA SHEET AVAILABLE ON THE WEBSITE 
WWW.RUTHINIUM.IT IN THE "SAFETY DATA SHEETS" SECTION.

(P) REVISÃO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA DO UTILIZADOR APÓS A RECLASSIFICAÇÃO REGULAMENTAR DO COMPONENTE
N,N-DIMETIL-PARA-TOLUIDINA CONTIDO NO LÍQUIDO, ATUALMENTE IDENTIFICADO COMO CARCINOGÉNICO. ESTA ALTERAÇÃO NÃO AFETA A 

SEGURANÇA E O DESEMPENHO DO DISPOSITIVO. SOLICITA-SE A LEITURA ATENTA DOS AVISOS ABAIXO INDICADOS E DA FICHA DE DADOS DE 
SEGURANÇA DISPONÍVEL NO SÍTIO WEB WWW.RUTHINIUM.IT NA SECÇÃO "FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA".

(F) RÉVISION POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR SUITE À LA RECLASSIFICATION RÉGLEMENTAIRE DU COMPOSANT 
N,N-DIMÉTHYL-PARA-TOLUIDINE CONTENU DANS LE LIQUIDE, ACTUELLEMENT IDENTIFIÉ COMME CANCÉROGÈNE. CE CHANGEMENT N'AFFECTE 

PAS LA SÉCURITÉ NI LES PERFORMANCES DU DISPOSITIF. IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS INDIQUÉS 
CI-DESSOUS ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR LE SITE WEB WWW.RUTHINIUM.IT DANS LA SECTION « FICHES DE

DONNÉES DE SÉCURITÉ ».

(ES) REVISIÓN POR MOTIVOS DE SEGURIDAD DEL USUARIO A CONSECUENCIA DE LA RECLASIFICACIÓN NORMATIVA DEL COMPONENTE 
N,N-DIMETIL-PARA-TOLUIDINA CONTENIDO EN EL LÍQUIDO, ACTUELMENTE IDENTIFICADO COMO CARCINÓGENO. ESTE CAMBIO NO AFECTA A LA 
SEGURIDAD NI AL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO. SE RUEGA LEER CON ATENCIÓN LAS ADVERTENCIAS INDICADAS A CONTINUACIÓN Y LA FICHA 

DE DATOS DE SEGURIDAD DISPONIBLE EN EL SITIO WEB WWW.RUTHINIUM.IT EN LA SECCIÓN "FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD".

(D) REVISION AUS GRÜNDEN DER ANWENDERSICHERHEIT AUFGRUND DER RECHTLICHEN NEUEINSTUFUNG DER IM LIQUID ENTHALTENEN
KOMPONENTE N,N-DIMETHYL-PARA-TOLUIDIN, DIE AKTUELL ALS KREBSERZEUGEND EINGESTUFT IST. DIESE ÄNDERUNG HAT KEINEN EINFLUSS 

AUF DIE SICHERHEIT UND LEISTUNG DES PRODUKTS. BITTE LESEN SIE DIE UNTEN STEHENDEN WARNHINWEISE UND DAS SICHERHEITSDA-
TENBLATT, DAS AUF DER WEBSITE WWW.RUTHINIUM.IT IM BEREICH „SICHERHEITSDATENBLÄTTER“ VERFÜGBAR IST, AUFMERKSAM DURCH.

(CZ) REVIZE Z DŮVODŮ BEZPEČNOSTI UŽIVATELE NA ZÁKLADĚ NOVÉ REGULAČNÍ KLASIFIKACE SLOŽKY N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDIN OBSAŽENÉ V 
TEKUTINĚ, KTERÁ JE AKTUÁLNĚ OZNAČENA JAKO KARCINOGENNÍ. TATO ZMĚNA NEMÁ VLIV NA BEZPEČNOST A ÚČINNOST PROSTŘEDKU. 

DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLI NÍŽE UVEDENÁ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ LIST, KTERÝ JE K DISPOZICI NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH WWW.RUTHINIUM.IT V SEKCI „BEZPEČNOSTNÍ LISTY“.

(LV) LIETOTĀJA DROŠĪBAS PĀRBAUDE SAISTĪBĀ AR NORMATĪVO REKLASIFIKĀCIJU KOMPONENTAM NN-DIMETIL-PARA-TOLUIDĪNS, KAS ATRODAS
ŠĶIDRUMĀ UN PAŠLAIK IR ATZĪTS PAR KANCEROGĒNU. ŠĪS IZMAIŅAS NEIETEKMĒ IERĪCES DROŠĪBU UN VEIKTSPĒJU. LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT 
TĀLĀK SNIEGTOS BRĪDINĀJUMUS UN DROŠĪBAS DATU LAPU, KAS PIEEJAMA TĪMEKĻA VIETNES WWW.RUTHINIUM.IT SADAĻĀ "DROŠĪBAS DATU

LAPAS".

(TR) SIVIDA BULUNAN N,N-DİMETİL-P-TOLUİDİN BİLEŞENİNİN MEVZUATSAL OLARAK YENİDEN SINIFLANDIRILMASI VE GÜNCEL OLARAK KANSE-
ROJEN OLARAK TANIMLANMASI NEDENİYLE KULLANICI GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE YAPILAN REVİZYON. BU DEĞİŞİKLİK CİHAZIN GÜVENLİĞİNİ VE 

PERFORMANSINI ETKİLEMEMEKTEDIR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN UYARILARI VE WWW.RUTHINIUM.IT WEB SİTESİNİN "GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI" 
BÖLÜMÜNDE YER ALAN GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU DİKKATLİCE OKUMANIZ RİCA OLUNUR.

(SK) REVÍZIA Z DÔVODU BEZPEČNOSTI POUŽÍVATEĽA V DÔSLEDKU LEGISLATÍVNEJ REKLASIFIKÁCIE ZLOŽKY NN-DIMETYL-P-TOLUIDÍN OBSIAH-
NUTEJ V KVAPALINE, KTORÁ JE AKTUÁLNE IDENTIFIKOVANÁ AKO KARCINOGÉNNA. TÁTO ZMENA NEMÁ VPLYV NA BEZPEČNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

POMÔCKY. INFORMUJEME VÁS, ABY STE SI POZORNE PREČÍTALI NIŽŠIE UVEDENÉ UPOZORNENIA A KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV, KTORÁ 
JE K DISPOZÍCII NA WEBOVEJ STRÁNKE WWW.RUTHINIUM.IT V SEKCII „KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV“.

(RO) REVIZUIRE DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ A UTILIZATORULUI CA URMARE A RECLASIFICĂRII REGLEMENTARE A COMPONENTULUI N,N-DIME-
TIL-P-TOLUIDINĂ CONȚINUT ÎN LICHID, IDENTIFICAT ÎN PREZENT CA FIIND CARCINOGEN. ACEASTĂ MODIFICARE NU AFECTEAZĂ SIGURANȚA ȘI 

PERFORMANȚA DISPOZITIVULUI. VĂ INFORMĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE AVERTISMENTELE DE MAI JOS ȘI FIȘA CU DATE DE SECURITATE DISPONI-
BILĂ PE SITE-UL WEB WWW.RUTHINIUM.IT ÎN SECȚIUNEA „FIȘE CU DATE DE SECURITATE”.

(GR) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 
N,N-∆ΙΜΕΘΥΛΟ-P-ΤΟΛΟΥΪ∆ΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΓΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ. Η ΑΛΛΑΓΗ AYTH ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ WWW.RUTHINIUM.IT ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "∆ΕΛΤΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

(BG) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 
N,N-∆ΙΜΕΘΥΛΟ-P-ΤΟΛΟΥΪ∆ΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΓΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ. Η ΑΛΛΑΓΗ AYTH ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ WWW.RUTHINIUM.IT ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "∆ΕΛΤΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

(RU) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ 
N,N-∆ΙΜΕΘΥΛΟ-P-ΤΟΛΟΥΪ∆ΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΓΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ. Η ΑΛΛΑΓΗ AYTH ∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ WWW.RUTHINIUM.IT ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "∆ΕΛΤΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".
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Consultare le istruzioni 
per l’uso elettroniche

30°C Limite superiore di temperatura

Data di scadenza

Fabbricante
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30°C
86°F
MAX

Dispositivo MedicoIdentificativo Unico del DispositivoMarcatura CE

(I) RESINA ACRILICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO DI PONTI E CORONE E PROVVISORI

INDICAZIONI:
Acry C&B Liquido Self Curing (liquido) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (polvere) - Tecnica di Lavorazione a freddo:
- Riparazioni e applicazioni di faccette nei provvisori indiretti.
- Fissaggio di denti per protesi su scheletrati.
- Realizzazione di corone e ponti provvisori.
- Applicazione faccette acriliche (es. Acry Cette)

CONTROINDICAZIONI:
-Polimerizzato in zona intraorale.
-Tutti gli usi non previsti
-Accertata allergia verso i componenti di Acry C&B
-Impiego diretto nel cavo orale
-Contatto diretto di materiale non correttamente polimerizzato in zona intraorale.

LAVORAZIONE:
Attenersi scrupolosamente alle avvertenze sotto riportate. Acry C&B Liquido Self Curing (liquido) + Acry C&B SMALTO/COLLET-
TO/DENTINA (polvere) - Tecnica di Lavorazione a freddo. Tecnica consigliata per la costruzione di singole corone o ponti provvi-
sori, fissaggio di denti su scheletrati, e per modificare caratterizzare denti artificiali in resina. Miscelare la polvere con il Liquido 
Self Curing, fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto, la miscela è pronta per essere colata; qualora si desideri 
un impasto più plastico e modellabile con spatola, lasciare riposare per 1-2 minuti. Applicare il materiale, riempiendo le masche-
rine preparate o modellare con una spatolina; se il materiale cola troppo, aggiungere un po’ di polvere asciutta sul manufatto 
per saturare il liquido in eccesso. A temperatura ambiente di 20°C., il tempo di lavorabilità è di circa 8 minuti ed avremo l’induri-
mento dell’impasto dopo 15 - 18 minuti. Si consiglia di polimerizzare con l’ausilio di una pentola o in polimerizzatore a pressione, 
con acqua a 45°/50°C per 10 minuti ad una pressione di almeno 2 atm.

RIFINITURA E LUCIDATURA: rifinire come consuetudine, con frese, gommini, spazzole e con pomice. Lucidare a specchio con 
l’ausilio spazzole e prodotti per lucidatura (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) evitando un eccessivo surriscal-
damento.

POLVERE: Conservare in luogo fresco ed asciutto.
LIQUIDO: Conservare a temperatura massima di 30°C.

AVVERTENZE:
Il prodotto è stato realizzato per impiego ad uso professionale nel settore dentale. Attenersi alle indicazioni riportate nelle istru-
zioni d’uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L’utente è 
tenuto a controllare personalmente l’idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non 
sono riportati nelle istruzioni d’uso. Non utilizzare dopo la scadenza. Si avvisa l’utilizzatore della necessità di segnalare qualsiasi 
incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo sia al fabbricante che all’autorità competente dello Stato membro in cui
l’utilizzatore è stabilito.

LIQUIDO: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può provocare il cancro. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respi-
ratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Uso ristretto agli utilizzatori professionali. Tenere lontano da fonti di 
calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Procurarsi istruzioni specifiche prima 
dell’uso. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, 
consultare un medico. In caso d’incendio: utilizzare polvere/CO2 per estinguere. Evitare di respirare i vapori. Contiene: N,N-di-
metil-p-toluidina. METIL-METACRILATO. dimetacrilato di etilene. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-cresolo.

POLVERE: Contiene perossido di benzoile, metacrilato di metile. Può provocare una reazione allergica.

ACRYC&B
          LIQUIDO SELF CURING
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30°C
86°F
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Dispositivo MedicoIdentificativo Unico del DispositivoMarcatura CE

(I) RESINA ACRILICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO DI PONTI E CORONE E PROVVISORI

INDICAZIONI: Acry C&B Liquido Regular (liquido) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (polvere) - Tecnica tradizionale in muffola:
- Rivestimento estetico per ponti e corone.
- Realizzazione di corone e ponti provvisori.

CONTROINDICAZIONI:
polimerizzato in zona intraorale.
-Tutti gli usi non previsti
-Accertata allergia verso i componenti di Acry C&B
- Impiego diretto nel cavo orale
-Contatto diretto di materiale non correttamente

LAVORAZIONE: Acry C&B Liquido Regular (liquido) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (polvere) - Tecnica tradizionale in muffola. La tecnica 
della lavorazione in muffola con controstampo caldo permette una stratificazione controllata del colletto, della dentina e dello smalto, con ampia 
possibilità di correzioni. Nel caso opacizzare (Ruthinium Opaker) la struttura metallica dopo averla sgrassata con cura.

MISCELAZIONE: Versare una adeguata quantità di Liquido Regular in un recipiente e saturarlo con la polvere. Spatolare energicamente, ricoprire con 
coperchio il vasetto e lasciare riposare per qualche minuto. Quando non rimarrà più attaccato alla spatola, l’impasto sarà pronto per essere zeppato in 
muffola.

STRATIFICAZIONE DELLA DENTINA: Applicare l’impasto iniziando dalla parte incisale sotto il moncone se si tratta di una corona a giacca, distribuen-
dolo con una spatola. Ricoprire con un foglio di polietilene e chiudere con il controstampo, che avremo riscaldato in acqua bollente. Pressare lenta-
mente e lasciare riposare per tre minuti circa. Riaprire la muffola, togliere il foglio di polietilene e, con una lama asportare la dentina in eccesso.

STRATIFICAZIONE DEL COLLETTO: Con la stessa lama, tagliare la dentina nella zona del colletto, asportando una piccola massa di materiale. Aver cura 
di non danneggiare l’opacizzante, qualora si tratti di stratificazione su struttura metallica. Applicare la massa del colletto, ricoprire con un foglio di polieti-
lene, e procedere alla seconda pressatura, dopo aver riscaldato il controstampo. Riaperta la muffola, asportare il materiale in eccesso.

STRATIFICAZIONE DELLO SMALTO: Con la medesima procedura usata per il colletto, asportare massa dentina nella zona incisale, in maggior quantità 
nelle zone mesiali e distali. Applicare lo smalto, ricoprire con un foglio di polietilene, e procedere alla terza pressatura, con la stessa tecnica indicata nelle 
fasi precedenti. Prima di passare alla fase di polimerizzazione definitiva, si consiglia di riaprire la muffola per eliminare eventuali sbavature, applicare un 
foglio di polietilene inumidito e chiudere definitivamente.

POLIMERIZZAZIONE: Immergere la muffola in acqua fredda; portare ad ebollizione lentamente in circa 45 minuti e lasciare a tale temperatura per 30 
minuti. Raffreddare in modo graduale e lento.

RIFINITURA E LUCIDATURA: Rifinire come consuetudine, con frese, gommini, spazzole e con pomice. Lucidare a specchio con l'ausilio spazzole e 
prodotti per lucidatura (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) evitando un eccessivo surriscaldamento.

POLVERE: Conservare in luogo fresco ed asciutto.
LIQUIDO: Conservare a temperatura massima di 30°C.

AVVERTENZE: Il prodotto è stato realizzato per impiego ad uso professionale nel settore dentale. Attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni 
d’uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L’utente è tenuto a controllare personal-
mente l’idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d’uso. Non utilizzare dopo 
la scadenza. Si avvisa l’utilizzatore della necessità di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo sia al fabbricante che 
all’autorità competente dello Stato membro in cui
l’utilizzatore è stabilito.

LIQUIDO: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie 
respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i 
vapori. Indossare guanti/in-
dumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Conservare in 
luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Contiene: metacrilato di metile, trietilenglicole dimetacrilato, dimetacrilato di etilene, N-N-dimetil-p-toluidina.

POLVERE: Contiene perossido di benzoile, metacrilato di metile. Può provocare una reazione allergica.

ACRYC&B
LIQUIDO REGULAR



(GB) ACRYLIC RESIN FOR AESTHETIC VENEERING OF CROWNS AND BRIDGES AND TEMPORARY 
FIXTURES

INDICATIONS:
Acry C&B Self Curing Liquid (liquid) + Acry C&B ENAMEL/NECK/DENTINE (powder) - Cold Curing Technique:
-Repairs and veneer applications in indirect provisionals.
-Fixing teeth for prostheses on framework/partial dentures.
-Fabrication of temporary crowns and bridges.
-Application of acrylic veneers (e.g., Acry Cette).

CONTRAINDICATIONS:
-Cured in the intraoral area.
-All unintended uses.
-Known allergy to Acry C&B components.
-Direct use in the oral cavity.
-Direct contact of improperly cured material in the intraoral area.

PROCESSING:
Strictly follow the warnings below. Acry C&B Self Curing Liquid (liquid) + Acry C&B ENAMEL/NECK/DENTINE (powder) - Cold 
Curing Technique. Recommended technique for the construction of single temporary crowns or bridges, fixing teeth on 
frameworks, and for modifying/characterizing artificial resin teeth. Mix the powder with the Self Curing Liquid until a homoge-
neous paste is obtained. At this point, the mixture is ready to be poured; if a more plastic and moldable paste is desired for 
spatula application, let it rest for 1-2 minutes. Apply the material by filling the prepared matrices/silicone keys or model with a 
spatula; if the material runs too much, add a little dry powder onto the workpiece to saturate the excess liquid. At a room tem-
perature of 20°C, the working time is approximately 8 minutes, and the paste will harden after 15 - 18 minutes. It is recommen-
ded to cure using a pressure pot or pressure curing unit, with water at 45°/50°C for 10 minutes at a pressure of at least 2 atm.

FINISHING AND POLISHING:
Finish as usual with burs, rubber polishers, brushes, and pumice. Mirror-polish using brushes and polishing products (Acry Lux 
Cream, Acry Lux Liquid, Acry Lux Paste), avoiding excessive overheating.

POWDER: Store in a cool, dry place.
LIQUID: Store at a maximum temperature of 30°C.

WARNINGS:
The product is designed for professional use in the dental field. Adhere to the indications provided in the instructions for use. 
The manufacturer assumes no liability for damages resulting from different or improper use. The user is required to personally 
check the suitability of the product for their intended uses, especially if these uses are not listed in the instructions for use. Do 
not use after the expiration date. The user is advised of the need to report any serious incident that has occurred in relation to 
the device to both the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is established.

LIQUID: Highly flammable liquid and vapor. May cause cancer. Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May cause 
an allergic skin reaction. Restricted to professional users. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, or other 
ignition sources. No smoking. Obtain special instructions before use. Wear protective gloves / protective clothing and eye / face 
protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. In case of fire: Use powder/CO2 to extinguish. Avoid brea-
thing vapors. Contains: N,N-dimethyl-p-toluidine, METHYL METHACRYLATE, ethylene dimethacrylate, 2-(2H-benzotria-
zol-2-yl)-p-cresol.

POWDER: Contains benzoyl peroxide, methyl methacrylate. May produce an allergic reaction.

ACRYC&B
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(GB) ACRYLIC RESIN FOR AESTHETIC VENEERING OF CROWNS AND BRIDGES AND TEMPORARY FIXTURES

INDICATIONS: Acry C&B Regular Liquid (liquid) + Acry C&B ENAMEL/NECK/DENTINE (powder) - Traditional flask technique:
-Aesthetic veneering for bridges and crowns.
-Fabrication of temporary crowns and bridges.

CONTRAINDICATIONS:
-All unintended uses
-Proven allergy to Acry C&B components
-Direct use in the oral cavity
-Direct contact of incorrectly cured material in the intraoral area.

PROCESSING: Acry C&B Regular Liquid (liquid) + Acry C&B ENAMEL/NECK/DENTINE (powder) - Traditional flask technique. The flask processing 
technique with a hot counter-mould allows a controlled layering of neck, dentine, and enamel, with ample possibility for corrections. If necessary, 
opacify (Ruthinium Opaker) the metal structure after degreasing it carefully.

MIXING: Pour an adequate amount of Regular Liquid into a container and saturate it with powder. Stir vigorously, cover the jar with a lid, and let it rest 
for a few minutes. When it no longer sticks to the spatula, the dough is ready for packing into the flask.

DENTINE LAYERING: Apply the mixture starting from the incisal part under the die if it is a jacket crown, distributing it with a spatula. Cover with a 
polyethylene sheet and close with the counter-mould, which has been heated in boiling water. Press slowly and let it rest for about three minutes. 
Reopen the flask, remove the polyethylene sheet, and use a blade to remove excess dentine.

NECK LAYERING: With the same blade, cut the dentine in the neck area, removing a small mass of material. Take care not to damage the opaquer if 
layering on a metal structure. Apply the neck mass, cover with a polyethylene sheet, and proceed to the second pressing after heating the coun-
ter-mould. Reopen the flask and remove the excess material.

ENAMEL LAYERING: Using the same procedure as for the neck, remove dentine mass in the incisal area, in greater quantities in the mesial and distal 
zones. Apply the enamel, cover with a polyethylene sheet, and proceed to the third pressing using the same technique described in the previous 
phases. Before moving to the final curing phase, it is recommended to reopen the flask to eliminate any flash, apply a moistened polyethylene sheet, 
and close definitively.

CURING: Submerge the flask in cold water; bring slowly to a boil in about 45 minutes and hold at this temperature for 30 minutes. Cool down gradually 
and slowly.

FINISHING AND POLISHING: Finish as usual with burs, rubber points, brushes, and pumice. High-gloss polish using brushes and polishing products 
(Acry Lux Cream, Acry Lux Liquid, Acry Lux Paste) avoiding excessive overheating.

POWDER: Store in a cool and dry place.
LIQUID: Store at a maximum temperature of 30°C.

WARNINGS: The product has been manufactured for professional use in the dental field. Strictly follow the instructions for use. The manufacturer 
assumes no liability for damages resulting from different or improper use. The user is required to personally check the suitability of the product for 
the intended uses, especially if these uses are not listed in the instructions for use. Do not use after the expiration date. The user is advised of the 
need to report any serious incident occurring in relation to the device to both the manufacturer and the competent authority of the Member State in 
which the user is established.

LIQUID: Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. Keep away from 
heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing vapours. Wear protective gloves/protective clothin-
g/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of content-
s/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Contains: methyl methacrylate, triethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine.

POWDER: Contains benzoyl peroxide, methyl methacrylate. May produce an allergic reaction.
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(P) RESINA ACRÍLICA PARA REVESTIMENTO ESTÉTICO DE PONTES, COROAS E DENTES TEMPORÁRIOS

INDICAÇÕES:
Acry C&B Líquido Self Curing (líquido) + Acry C&B ESMALTE/COLO/DENTINA (pó) - Técnica de Trabalho a Frio (Autopolime-
rizável):
-Reparações e aplicações de facetas em provisórios indiretos.
-Fixação de dentes para próteses sobre esqueléticos.
-Realização de coroas e pontes provisórias.
-Aplicação de facetas acrílicas (ex. Acry Cette).

CONTRAINDICAÇÕES:
-Polimerizado em zona intraoral.
-Todos os usos não previstos.
-Alergia comprovada aos componentes do Acry C&B.
-Utilização direta na cavidade oral.
-Contacto direto de material incorretamente polimerizado em zona intraoral.

PROCESSAMENTO/TRABALHO:
Cumprir rigorosamente as advertências abaixo descritas. Acry C&B Líquido Self Curing (líquido) + Acry C&B ESMALTE/COLO/-
DENTINA (pó) - Técnica de Trabalho a Frio. Técnica recomendada para a construção de coroas individuais ou pontes provi-
sórias, fixação de dentes em esqueléticos e para modificar/caracterizar dentes artificiais de resina. Misturar o pó com o Líquido 
Self Curing até obter uma pasta homogénea. Neste ponto, a mistura está pronta para ser vertida; caso se deseje uma pasta 
mais plástica e modelável com espátula, deixar repousar por 1-2 minutos. Aplicar o material preenchendo as matrizes (mu-
ralhas) preparadas ou modelar com uma espátula; se o material escorrer demasiado, adicionar um pouco de pó seco sobre a 
peça para saturar o excesso de líquido. À temperatura ambiente de 20°C, o tempo de trabalho é de cerca de 8 minutos e o 
endurecimento da pasta ocorrerá após 15 - 18 minutos. Recomenda-se polimerizar com o auxílio de uma panela de pressão ou 
polimerizador sob pressão, com água a 45°/50°C durante 10 minutes a uma pressão de pelo menos 2 atm.

ACABAMENTO E POLIMENTO:
Efetuar o acabamento como habitualmente, com brocas, borrachas, escovas e pedra-pomes. Polir com brilho espelho com o 
auxílio de escovas e produtos de polimento (Acry Lux Creme, Acry Lux Líquido, Acry Lux Pasta) evitando o sobreaquecimento 
excessivo.

PÓ: Conservar em local fresco e seco.
LÍQUIDO: Conservar à temperatura máxima de 30°C.

ADVERTÊNCIAS:
O produto foi realizado para uso profissional no setor dentário. Seguir as indicações reportadas nas instruções de utilização. O 
fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização diferente ou inadequada. O utiliza-
dor é obrigado a verificar pessoalmente a adequabilidade do produto para as utilizações por ele previstas, sobretudo se estas 
utilizações não estiverem descritas nas instruções de utilização. Não utilizar após a data de validade. Informa-se o utilizador da 
necessidade de comunicar qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo tanto ao fabricante como à autoridade 
competente do Estado-Membro em que o utilizador está estabelecido.

LÍQUIDO: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Pode provocar cancro. Provoca irritação cutânea. Pode provocar irritação das 
vias respiratórias. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Uso restrito a utilizadores profissionais. Manter afastado do 
calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Pedir instruções específicas antes 
da utilização. Usar luvas de proteção / vestuário de proteção e proteção ocular / facial. EM CASO DE exposição sofrida ou 
suspeita: consulte um médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar pó/CO2. Evitar respirar os vapores. Contém: N,N-di-
metil-p-toluidina, METACRILATO DE METILO, dimetacrilato de etileno, 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-cresol.

PÓ: Contém peróxido de benzóilo, metacrilato de metilo. Pode provocar uma reação alérgica.
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(P) RESINA ACRÍLICA PARA REVESTIMENTO ESTÉTICO DE PONTES, COROAS E DENTES TEMPORÁRIOS

INDICAÇÕES: Acry C&B Líquido Regular (líquido) + Acry C&B ESMALTE/COLO/DENTINA (pó) - Técnica tradicional em múfola:
-Revestimento estético para pontes e coroas.
-Confecção de coroas e pontes provisórias.

CONTRAINDICAÇÕES:
-Todos os usos não previstos
-Alergia comprovada aos componentes do Acry C&B
-Uso direto na cavidade oral
-Contacto direto de material incorretamente polimerizado na zona intraoral.

PROCESSAMENTO: Acry C&B Líquido Regular (líquido) + Acry C&B ESMALTE/COLO/DENTINA (pó) - Técnica tradicional em múfola. A técnica de 
processamento em múfola com contramolde quente permite uma estratificação controlada do colo, da dentina e do esmalte, com ampla possibilidade 
de correções. Se necessário, opacificar (Ruthinium Opaker) a estrutura metálica após desengordurá-la cuidadosamente.

MISTURA: Deitar uma quantidade adequada de Líquido Regular num recipiente e saturá-lo com o pó. Espatular energicamente, tapar o frasco com 
uma tampa e deixar repousar durante alguns minutos. Quando já não aderir à espátula, a massa estará pronta para ser prensada na múfola.

ESTRATIFICAÇÃO DA DENTINA: Aplicar a massa começando pela parte incisal sob o coto, se for uma coroa de jaqueta, distribuindo-a com uma 
espátula. Cobrir com uma folha de polietileno e fechar com o contramolde, que terá sido aquecido em água a ferver. Prensar lentamente e deixar 
repousar durante cerca de três minutos. Reabrir a múfola, retirar a folha de polietileno e, com uma lâmina, remover o excesso de dentina.

ESTRATIFICAÇÃO DO COLO: Com a mesma lâmina, cortar a dentina na zona do colo, removendo uma pequena massa de material. Ter o cuidado de 
não danificar o opaco, caso se trate de estratificação sobre estrutura metálica. Aplicar a massa do colo, cobrir com uma folha de polietileno e proceder 
à segunda prensagem, após ter aquecido o contramolde. Reabrir a múfola e remover o excesso de material.

ESTRATIFICAÇÃO DO ESMALTE: Com o mesmo procedimento utilizado para o colo, remover a massa de dentina na zona incisal, em maior quantidade 
nas zonas mesial e distal. Aplicar o esmalte, cobrir com uma folha de polietileno e proceder à terceira prensagem, com a mesma técnica indicada nas 
fases anteriores. Antes de passar à fase de polimerização definitiva, recomenda-se reabrir a múfola para eliminar eventuais rebarbas, aplicar uma 
folha de polietileno humedecida e fechar definitivamente.

POLIMERIZAÇÃO: Submergir a múfola em água fria; levar lentamente à ebulição em cerca de 45 minutos e manter a esta temperatura durante 30 
minutos. Arrefecer de forma gradual e lenta.

ACABAMENTO E POLIMENTO: Acabar como habitualmente, com brocas, pontas de borracha, escovas e pedra-pomes. Polir com brilho espelhado 
com o auxílio de escovas e produtos de polimento (Acry Lux Creme, Acry Lux Líquido, Acry Lux Pasta) evitando o sobreaquecimento excessivo.

PÓ: Conservar em local fresco e seco.
LÍQUIDO: Conservar a temperatura máxima de 30°C.

ADVERTÊNCIAS: O produto foi realizado para emprego de uso profissional no setor dentário. Seguir as indicações reportadas nas instruções de uso. 
O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos derivados de uma utilização diferente ou inadequada. O utilizador deve controlar 
pessoalmente a idoneidade do produto para os empregos por ele previstos, sobretudo se estes empregos não estiverem reportados nas instruções 
de uso. Não utilizar após o vencimento. Adverte-se o utilizador da necessidade de sinalizar qualquer incidente grave verificado em relação ao disposi-
tivo tanto ao fabricante como à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador está estabelecido.

LÍQUIDO: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Pode provocar irritação das 
vias respiratórias. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar respirar os 
vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE CONTACTO WITH A PELE: lavar com sabonete 
e água abundantes. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as 
disposições locais/regionais/nacionais/internacionais.
Contém: metacrilato de metilo, dimetacrilato de trietilenoglicol, dimetacrilato de etileno, N,N-dimetil-p-toluidina.

PÓ: Contém peróxido de benzóilo, metacrilato de metilo. Pode provocar uma reação alérgica.
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(F) RÉSINE ACRYLIQUE POUR REVÊTEMENT ESTHÉTIQUE DE PONTS, COURONNES ET PROVISOIRES

INDICATIONS :
Acry C&B Liquide Self Curing (liquide) + Acry C&B ÉMAIL/COLLET/DENTINE (poudre) - Technique de Travail à Froid (Auto-
polymérisable) :
-Réparations et applications de facettes sur les provisoires indirects.
-Fixation de dents pour prothèses sur stellite (châssis métallique).
-Réalisation de couronnes et bridges provisoires.
-Application de facettes acryliques (ex. Acry Cette).

CONTRE-INDICATIONS :
-Polymérisé en zone intra-orale.
-Toutes les utilisations non prévues.
-Allergie avérée aux composants d'Acry C&B.
-Utilisation directe dans la cavité buccale.
-Contact direct de matériau incorrectement polymérisé en zone intra-orale.

MISE EN ŒUVRE / TRAVAIL :
Respecter scrupuleusement les avertissements mentionnés ci-dessous. Acry C&B Liquide Self Curing (liquide) + Acry C&B 
ÉMAIL/COLLET/DENTINE (poudre) - Technique de Travail à Froid. Technique recommandée pour la fabrication de couronnes 
unitaires ou bridges provisoires, la fixation de dents sur stellite, et pour modifier ou caractériser les dents artificielles en résine. 
Mélanger la poudre avec le Liquide Self Curing jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. À ce stade, le mélange est prêt à 
être coulé ; si l'on souhaite une consistance plus plastique et modelable à la spatule, laisser reposer pendant 1 à 2 minutes. 
Appliquer le matériau en remplissant les clés (moules) préparées ou modeler avec une spatule ; si le matériau coule trop, 
saupoudrer un peu de poudre sèche sur la pièce pour saturer l'excès de liquide. À une température ambiante de 20°C, le temps 
de travail est d'environ 8 minutes et le durcissement du mélange intervient après 15 - 18 minutes. Il est recommandé de 
polymériser à l'aide d'un hydro-moufle ou d'un polymérisateur sous pression, dans de l'eau à 45°/50°C pendant 10 minutes à 
une pression d'au moins 2 atm.

FINITION ET POLISSAGE :
Dégrossir et finir comme d'habitude avec des fraises, des gommes, des brossettes et de la pierre ponce. Effectuer un polissage 
miroir à l'aide de brosses et de produits de polissage (Acry Lux Crème, Acry Lux Liquide, Acry Lux Pâte) en évitant un échauff-
ement excessif.

POUDRE : Conserver dans un endroit frais et sec.
LIQUIDE : Conserver à uma température maximale de 30°C.

AVERTISSEMENTS :
Le produit est destiné à un usage professionnel dans le secteur dentaire. Respecter les indications figurant dans le mode d'em-
ploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation différente ou inadéquate. L'utilisa-
teur est tenu de vérifier personnellement l'adéquation du produit pour les utilisations qu'il envisage, en particulier si ces utilisa-
tions ne sont pas mentionnées dans le mode d'emploi. Ne pas utiliser après la date de péremption. L'utilisateur est informé de 
la nécessité de signaler tout incident grave survenu en relation avec le dispositif au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente 
de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.

LIQUIDE : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. Peut provoquer le cancer. Provoque une irritation cutanée. Peut irriter 
les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Utilisation réservée aux professionnels. Tenir à l'écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Se procurer des 
instructions spéciales avant utilisation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection et un équipement de 
protection des yeux / du visage. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. En caso d'incendie : utiliser 
de la poudre/du CO2 pour l'extinction. Éviter de respirer les vapeurs. Contient : N,N-diméthyl-p-toluidine, MÉTHACRYLATE DE 
MÉTHYLE, diméthacrylate d'éthylène, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-crésol.

POUDRE : Contient du peroxyde de benzoyle, du méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.
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(F) RÉSINE ACRYLIQUE POUR REVÊTEMENT ESTHÉTIQUE DE PONTS, COURONNES ET PROVISOIRES

INDICATIONS: Acry C&B Liquide Regular (liquide) + Acry C&B ÉMAIL/COLLET/DENTINE (poudre) - Technique traditionnelle en moufle :
-Revêtement esthétique pour ponts et couronnes.
-Réalisation de couronnes et ponts provisoires.

CONTRE-INDICATIONS:
-Toutes les utilisations non prévues
-Allergie avérée aux composants d'Acry C&B
-Utilisation directe dans la cavité buccale
-Contact direct de matériau incorrectement polymérisé dans la zone intra-orale.

TRAVAIL : Acry C&B Liquide Regular (liquide) + Acry C&B ÉMAIL/COLLET/DENTINE (poudre) - Technique traditionnelle en moufle. La technique de 
travail en moufle avec contre-moule chaud permet une stratification contrôlée du collet, de la dentine et de l'émail, avec de larges possibilités de 
corrections. Si nécessaire, opacifier (Ruthinium Opaker) la structure métallique après l'avoir soigneusement dégraissée.

MÉLANGE : Verser une quantité adéquate de Liquide Regular dans un récipient et le saturer avec la poudre. Spatuler énergiquement, couvrir le pot 
avec un couvercle et laisser reposer pendant quelques minutes. Lorsque la pâte ne collera plus à la spatule, le mélange sera prêt à être pressé dans 
le moufle.

STRATIFICATION DE LA DENTINE : Appliquer le mélange en commençant par la partie incisale sous le moignon s'il s'agit d'une couronne jaquette, en 
le distribuant avec une spatule. Recouvrir d'une feuille de polyéthylène et fermer avec le contre-moule, que l'on aura chauffé dans de l'eau bouillante. 
Presser lentement et laisser reposer pendant environ trois minutes. Rouvrir le moufle, retirer la feuille de polyéthylène et, à l'aide d'une lame, enlever 
l'excès de dentine.

STRATIFICATION DU COLLET : Avec la même lame, couper la dentine dans la zone du collet, en enlevant une petite masse de matériau. Veiller à ne 
pas endommager l'opaque s'il s'agit d'une stratification sur structure métallique. Appliquer la masse du collet, recouvrir d'une feuille de polyéthylène 
et procéder au deuxième pressage, après avoir chauffé le contre-moule. Rouvrir le moufle, enlever l'excès de matériau.

STRATIFICATION DE L'ÉMAIL : En utilisant la même procédure que pour le collet, enlever de la masse de dentine dans la zone incisale, en plus grande 
quantité dans les zones mésiale et distale. Appliquer l'émail, recouvrir d'une feuille de polyéthylène et procéder au troisième pressage, avec la même 
technique indiquée dans les phases précédentes. Avant de passer à la phase de polymérisation définitive, il est conseillé de rouvrir le moufle pour 
éliminer d'éventuelles bavures, d'appliquer une feuille de polyéthylène humidifiée et de fermer définitivement.

POLYMERISATION : Immerger le moufle dans de l'eau froide ; porter à ébullition lentement en 45 minutes environ et laisser à cette température 
pendant 30 minutes. Refroidir de manière graduelle et lente.

FINITION ET POLISSAGE : Finir comme d'habitude avec des fraises, des pointes en caoutchouc, des brosses et de la pierre ponce. Polir miroir à l'aide 
de brosses et de produits de polissage (Acry Lux Crème, Acry Lux Liquide, Acry Lux Pâte) en évitant une surchauffe excessive.

POUDRE : Conserver dans un endroit frais et sec.
LIQUIDE : Conserver à une température maximale de 30°C.

AVERTISSEMENTS : Le produit a été réalisé pour une utilisation professionnelle dans le secteur dentaire. Respecter les indications figurant dans le 
mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation différente ou inadéquate. L'utilisateur est tenu 
de vérifier personnellement l'adéquation du produit pour les utilisations qu'il prévoit, surtout si ces utilisations ne sont pas mentionnées dans le mode 
d'emploi. Ne pas utiliser après la date de péremption. L'utilisateur est averti de la nécessité de signaler tout incident grave survenu en relation avec le 
dispositif tant au fabricant qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.

LIQUIDE : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoi-
res. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter 
de révéler ou respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir au frais. Éliminer le conte-
nu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Contient : méthacrylate de méthyle, diméthacrylate de triéthylèneglicol, diméthacrylate d'éthylène, N,N-diméthyl-p-toluidine.

POUDRE : Contient du peroxyde de benzoyle, du méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.
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(E) RESINA ACRÍLICA PARA RECUBRIMIENTO ESTÉTICO DE PUENTES, CORONAS Y DIENTES
PROVISIONALES

INDICACIONES:
Acry C&B Líquido Self Curing (líquido) + Acry C&B ESMALTE/CUELLO/DENTINA (polvo) - Técnica de Trabajo en Frío (Autopoli-
merizable):
-Reparaciones y aplicaciones de carillas en provisionales indirectos.
-Fijación de dientes para prótesis sobre esqueléticos.
-Realización de coronas y puentes provisionales.
-Aplicación de carillas acrílicas (ej. Acry Cette).

CONTRAINDICACIONES:
-Polimerizado en zona intraoral.
-Todos los usos no previstos.
-Alergia conocida a los componentes de Acry C&B.
-Uso directo en la cavidad oral.
-Contacto directo de material incorrectamente polimerizado en zona intraoral.

PROCESAMIENTO / TRABAJO:
Cumplir estrictamente las advertencias indicadas a continuación. Acry C&B Líquido Self Curing (líquido) + Acry C&B ESMAL-
TE/CUELLO/DENTINA (polvo) - Técnica de Trabajo en Frío. Técnica recomendada para la confección de coronas individuales o 
puentes provisionales, fijación de dientes sobre esqueléticos y para modificar/caracterizar dientes artificiales de resina. Mezclar 
el polvo con el Líquido Self Curing hasta obtener una masa homogénea. En este punto, la mezcla está lista para ser vertida; si 
se desea una masa más plástica y modelable con espátula, dejar reposar durante 1-2 minutos. Aplicar el material rellenando las 
llaves (matrices) preparadas o modelar con una espátula; si el material fluye demasiado, añadir un poco de polvo seco sobre la 
estructura para saturar el exceso de líquido. A una temperatura ambiente de 20°C, el tiempo de trabajo es de aproximadamente 
8 minutos y la masa se endurecerá después de 15 - 18 minutos. Se recomienda polimerizar con la ayuda de una polimerizadora 
a presión o cuba de presión, con agua a 45°/50°C durante 10 minutos a una presión de al menos 2 atm.

ACABADO Y PULIDO:
Repasar y acabar como de costumbre, con fresas, gomas, cepillos y piedra pómez. Pulir a espejo con la ayuda de cepillos y 
productos de pulido (Acry Lux Crema, Acry Lux Líquido, Acry Lux Pasta) evitando un sobrecalentamiento excesivo.

POLVO: Conservar en un lugar fresco y seco.
LÍQUIDO: Conservar a una temperatura máxima de 30°C.

ADVERTENCIAS:
El producto ha sido desarrollado para uso profesional en el sector dental. Respetar las indicaciones descritas en las instruccio-
nes de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso diferente o inadecuado. El usuario 
está obligado a comprobar personalmente la idoneidad del producto para los fines previstos, especialmente si dichos usos no 
están indicados en las instrucciones de uso. No utilizar después de la fecha de caducidad. Se advierte al usuario de la necesidad 
de notificar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto tanto al fabricante como a la autoridad competente 
del Estado miembro en el que esté establecido el usuario.

LÍQUIDO: Líquido y vapores muy inflamables. Puede causar cáncer. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratori-
as. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Uso restringido a usuarios profesionales. Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Solicitar instrucciones 
específicas antes del uso. Llevar guantes / prendas de protección y equipo de protección para los ojos / la cara. EN CASO DE 
exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico. En caso de incendio: utilizar polvo/CO2 para la extinción. Evitar respi-
rar los vapores. Contiene: N,N-dimetil-p-toluidina, METACRILATO DE METILO, dimetacrilato de etileno, 2-(2H-benzotria-
zol-2-il)-p-cresol.

POLVO: Contiene peróxido de benzoolo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.
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(E) RESINA ACRÍLICA PARA RECUBRIMIENTO ESTÉTICO DE PUENTES, CORONAS Y DIENTES
PROVISIONALES

INDICACIONES: Acry C&B Líquido Regular (líquido) + Acry C&B ESMALTE/CUELLO/DENTINA (polvo) - Técnica tradicional en mufla:
-Revestimiento estético para puentes y coronas.
-Realización de coronas y puentes provisionales.

CONTRAINDICACIONES:
-Todos los usos no previstos
-Alergia comprobada a los componentes de Acry C&B
-Uso directo en la cavidad oral
-Contacto directo de material incorrectamente polimerizado en la zona intraoral.

PROCESAMIENTO: Acry C&B Líquido Regular (líquido) + Acry C&B ESMALTE/CUELLO/DENTINA (polvo) - Técnica tradicional en mufla. La técnica de 
procesamiento en mufla con contramolde caliente permite una estratificación controlada del cuello, de la dentina y del esmalte, con amplias posibili-
dades de corrección. Si es necesario, opacar (Ruthinium Opaker) la estructura metálica después de haberla desengrasado cuidadosamente.

MEZCLA: Verter una cantidad adecuada de Líquido Regular en un recipiente y saturarlo con el polvo. Espatular enérgicamente, cubrir el frasco con 
una tapa y dejar reposar durante unos minutos. Cuando ya no se adhiera a la espátula, la masa estará lista para ser prensada en la mufla.

ESTRATIFICACIÓN DE LA DENTINA: Aplicar la masa comenzando por la parte incisal debajo del muñón si se trata de una corona jacket, distribuyénd-
ola con una espátula. Cubrir con una hoja de polietileno y cerrar con el contramolde, que habremos calentado en agua de ebullición. Prensar lenta-
mente y dejar reposar durante unos tres minutos. Reabrir la mufla, retirar la hoja de polietileno y, con una cuchilla, retirar el exceso de dentina.

ESTRATIFICACIÓN DEL CUELLO: Con la misma cuchilla, cortar la dentina en la zona del cuello, retirando una pequeña masa de material. Tener cuidado 
de no dañar el opacificador, si se trata de una estratificación sobre una estructura metálica. Aplicar la masa del cuello, cubrir con una hoja de polietile-
no y proceder al segundo prensado, después de haber calentado el contramolde. Reabrir la mufla y retirar el exceso de material.

ESTRATIFICACIÓN DEL ESMALTE: Con el mismo procedimiento utilizado para el cuello, retirar masa de dentina en la zona incisal, en mayor cantidad 
en las zonas mesial y distal. Aplicar el esmalte, cubrir con una hoja de polietileno y proceder al tercer prensado, con la misma técnica indicada en las 
fases anteriores. Antes de pasar a la fase de polimerización definitiva, se recomienda reabrir la mufla para eliminar posibles rebabas, aplicar una hoja 
de polietileno humedecida y cerrar definitivamente.

POLIMERIZACIÓN: Sumergir la mufla en agua fría; llevar a ebullición lentamente en unos 45 minutos y dejar a dicha temperatura durante 30 minutos. 
Enfriar de forma gradual y lenta.

ACABADO Y PULIDO: Acabar como de costumbre, con fresas, gomas, cepillos y piedra pómez. Pulir a espejo con la ayuda de cepillos y productos de 
pulido (Acry Lux Crema, Acry Lux Líquido, Acry Lux Pasta) evitando un sobrecalentamiento excesivo.

POLVO: Conservar en un lugar fresco y seco.
LÍQUIDO: Conservar a una temperatura máxima de 30°C.

ADVERTENCIAS: El producto ha sido realizado para uso profesional en el sector dental. Atenerse a las indicaciones descritas en las instrucciones de 
uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso diferente o inadecuado. El usuario está obligado a comprobar 
personalmente la idoneidad del producto para los usos previstos por él, sobre todo si estos usos no están descritos en las instrucciones de uso. No 
utilizar después de la fecha de caducidad. Se advierte al usuario de la necesidad de notificar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el 
producto tanto al fabricante como a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario.

LÍQUIDO: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Puede irritar las vías respira-
torias. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar 
respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 
jabón. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local/re-
gional/nacional/internacional.
Contiene: metacrilato de metilo, dimetacrilato de trietilenoglicol, dimetacrilato de etileno, N,N-dimetil-p-toluidina.

POLVO: Contiene peróxido de benzoilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.
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(D) ACRYLHARZ ZUR ÄSTHETISCHEN BESCHICHTUNG VON BRÜCKEN UND KRONEN UND PROVISORIEN

INDIKATIONEN:
Acry C&B Flüssigkeit Self Curing (Flüssigkeit) + Acry C&B SCHMELZ/HALS/DENTIN (Pulver) - Kaltpolymerisationsverfahren 
(Autopolymerisat):
-Reparaturen und Facettenapplikationen bei indirekten Provisorien.
-Befestigen von Prothesenzähnen auf Modellgussstegen/-gerüsten.
-Herstellung von temporären Kronen und Brücken.
-Applikation von Acryl-Verblendschalen (z. B. Acry Cette).

KONTRAINDIKATIONEN:
-Polymerisation im intraoralen Bereich.
-Alle nicht bestimmungsgemäßen Verwendungen.
-Nachgewiesene Allergie gegen die Bestandteile von Acry C&B.
-Direkte Anwendung in der Mundhöhle.
-Direkter Kontakt von nicht korrekt polymerisiertem Material im intraoralen Bereich.

VERARBEITUNG:
Die nachstehenden Warnhinweise sind strikt zu beachten. Acry C&B Flüssigkeit Self Curing (Flüssigkeit) + Acry C&B SCHMEL-
Z/HALS/DENTIN (Pulver) - Kaltpolymerisationsverfahren. Empfohlenes Verfahren zur Herstellung von provisorischen 
Einzelkronen oder Brücken, zur Befestigung von Zähnen auf Modellgussgerüsten und zur Modifikation/Charakterisierung von 
künstlichen Kunststoffzähnen. Das Pulver mit der Self Curing Flüssigkeit mischen, bis eine homogene Masse entsteht. Zu 
diesem Zeitpunkt ist die Mischung bereit zum Gießen; wenn eine plastischere und mit dem Spatel modellierbare Masse 
gewünscht wird, 1-2 Minuten ruhen lassen. Das Material durch Befüllen der vorbereiteten Vorwälle (Matrizen) applizieren oder 
mit einem kleinen Spatel modellieren; falls das Material zu sehr fließt, etwas trockenes Pulver auf das Werkstück geben, um die 
überschüssige Flüssigkeit zu binden. Bei einer Raumtemperatur von 20°C beträgt die Verarbeitungszeit ca. 8 Minuten, und die 
Aushärtung der Masse erfolgt nach 15 - 18 Minuten. Es wird empfohlen, die Polymerisation in einem Drucktopf oder Druckpoly-
merisationsgerät mit Wasser bei 45°/50°C für 10 Minuten bei einem Druck von mindestens 2 atm durchzuführen.

AUSARBEITUNG UND POLITUR:
Wie gewohnt mit Fräsern, Gummierern, Bürsten und Bimsstein ausarbeiten. Mit Bürsten und Poliermitteln (Acry Lux Creme, 
Acry Lux Flüssigkeit, Acry Lux Paste) auf Hochglanz polieren, dabei übermäßige Überhitzung vermeiden.

PULVER: Kühl und trocken lagern.
FLÜSSIGKEIT: Bei einer maximalen Temperatur von 30°C lagern.

WARNHINWEISE:
Das Produkt wurde für die professionelle Anwendung im dentalen Bereich entwickelt. Die Angaben in der Gebrauchsanweisung 
sind zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer zweckentfremdeten oder unsach-
gemäßen Verwendung resultieren. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die von ihm vorgesehenen 
Verwendungszwecke eigenverantwortlich zu prüfen, insbesondere wenn diese Verwendungszwecke nicht in der Gebrauch-
sanweisung aufgeführt sind. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass 
alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sowohl dem Hersteller als auch der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden sind.

FLÜSSIGKEIT: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann Krebs erzeugen. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege 
reizen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Nur für gewerbliche Anwender. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Pulver/CO2 zum Löschen verwenden. Einatmen von Dampf vermeiden. 
Enthält: N,N-Dimethyl-p-toluidin, METHYLMETHACRYLAT, Ethylendimethacrylat, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol.

PULVER: Enthält Benzoylperoxid, Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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(D) ACRYLHARZ ZUR ÄSTHETISCHEN BESCHICHTUNG VON BRÜCKEN UND KRONEN UND PROVISORIEN

INDIKATIONEN: Acry C&B Regular Liquid (Flüssigkeit) + Acry C&B SCHMELZ/HALS/DENTIN (Pulver) - Traditionelle Küvettentechnik:
-Ästhetische Verblendung für Brücken und Kronen.
-Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken.

KONTRAINDIKATIONEN:
-Alle nicht vorgesehenen Verwendungen
-Nachgewiesene Allergie gegen die Bestandteile von Acry C&B
-Direkte Anwendung in der Mundhöhle
-Direkter Kontakt von nicht ordnungsgemäß auspolymerisiertem Material im intraoralen Bereich.

VERARBEITUNG: Acry C&B Regular Liquid (Flüssigkeit) + Acry C&B SCHMELZ/HALS/DENTIN (Pulver) - Traditionelle Küvettentechnik. Die Küvettenv-
erarbeitungstechnik mit warmer Konterform ermöglicht eine kontrollierte Schichtung von Hals, Dentin und Schmelz mit weitreichenden Korrektur-
möglichkeiten. Falls erforderlich, das Metallgerüst nach sorgfältigem Entfetten opaqueren (Ruthinium Opaker).

MISCHUNG: Eine angemessene Menge Regular Liquid in ein Gefäß geben und mit dem Pulver sättigen. Energisch durchspateln, das Gefäß mit einem 
Deckel abdecken und einige Minuten ruhen lassen. Wenn der Teig nicht mehr am Spatel kleben bleibt, ist er bereit für das Stopfen in die Küvette.

DENTINSCHICHTUNG: Den Teig beginnend im Inzisalbereich unter dem Stumpf (bei einer Jacketkrone) auftragen und mit einem Spatel verteilen. Mit 
einer Polyethylenfolie abdecken und mit der in kochendem Wasser erwärmten Konterform schließen. Langsam pressen und ca. drei Minuten ruhen 
lassen. Die Küvette wieder öffnen, die Polyethylenfolie entfernen und das überschüssige Dentin mit einer Klinge abtragen.

HALSSCHICHTUNG: Mit derselben Klinge das Dentin im Halsbereich einschneiden und eine kleine Materialmenge entfernen. Darauf achten, den 
Opaquer nicht zu beschädigen, falls es sich um eine Schichtung auf einem Metallgerüst handelt. Die Halsmasse auftragen, mit einer Polyethylenfolie 
abdecken und nach dem Erwärmen der Konterform den zweiten Pressvorgang durchführen. Nach dem Öffnen der Küvette das überschüssige Mate-
rial entfernen.

SCHMELZSCHICHTUNG: Nach demselben Verfahren wie beim Hals Dentinmasse im Inzisalbereich abtragen, in größeren Mengen in den mesialen und 
distalen Zonen. Den Schmelz auftragen, mit einer Polyethylenfolie abdecken und den dritten Pressvorgang mit derselben Technik wie in den vorheri-
gen Phasen durchführen. Vor dem endgültigen Polymerisationsschritt wird empfohlen, die Küvette erneut zu öffnen, um eventuelle Gratbildungen zu 
entfernen, eine angefeuchtete Polyethylenfolie aufzulegen und endgültig zu schließen.

POLYMERISATION: Die Küvette in kaltes Wasser eintauchen; langsam in ca. 45 Minuten zum Kochen bringen und 30 Minuten bei dieser Temperatur 
belassen. Graduell und langsam abkühlen lassen.

AUSARBEITUNG UND POLIERUNG: Wie gewohnt mit Fräsern, Gummierern, Bürsten und Bimsstein ausarbeiten. Mit Bürsten und Poliermitteln (Acry 
Lux Creme, Acry Lux Liquid, Acry Lux Pasta) auf Hochglanz polieren, dabei übermäßige Überhitzung vermeiden.

PULVER: An einem kühlen und trockenen Ort lagern.
FLÜSSIGKEIT: Bei einer maximalen Temperatur von 30°C lagern.

WARNHINWEISE: Das Produkt wurde für den professionellen Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Die Angaben in der Gebrauchsanweisung sind strikt 
zu befolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer anderen oder unsachgemäßen Verwendung resultieren. Der Anwen-
der ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die von ihm vorgesehenen Verwendungszwecke persönlich zu prüfen, insbesondere wenn diese 
Verwendungszwecke nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Der Anwender wird 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sowohl dem Hersteller als auch der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

FLÜSSIGKEIT: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwe-
ge reizen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf 
vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den lokalen/regionalen/nationa-
len/internationalen Vorschriften.
Enthält: Methylmethacrylat, Triethylenglycoldimethacrylat, Ethylendimethacrylat, N,N-Dimethyl-p-toluidin.

PULVER: Enthält Benzoylperoxid, Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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(CZ) AKRYLOVÁ PRYSKYŘICE NA ESTETICKOU VRSTVU NA MŮSTKY, KORUNKY A PROVIZORNÍ 
NÁHRADY

INDIKACE:
Acry C&B Liquido Self Curing (tekutina) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (prášek - sklovina/krček/dentin) - Technika 
zpracování za studena (samopolymerující):
-Opravy a aplikace fazet u nepřímých provizorních náhrad.
-Upevňování zubů pro protézy na skeletech (sponových tvarech).
-Zhotovování provizorních korunek a můstků.
-Aplikace akrylátových fazet (např. Acry Cette).

KONTRAINDIKACE:
-Polymerace v intraorální oblasti.
-Jakékoli nepředvídané použití.
-Prokázaná alergie na složky Acry C&B.
-Přímé použití v dutině ústní.
-Přímý kontakt nesprávně zpolymerovaného materiálu v intraorální oblasti.

ZPRACOVÁNÍ:
Důsledně dodržujte níže uvedená varování. Acry C&B Liquido Self Curing (tekutina) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA 
(prášek) - Technika zpracování za studena. Doporučená technika pro zhotovení jednotlivých provizorních korunek nebo 
můstků, upevňování zubů na skelety a pro úpravu/charakterizaci umělých pryskyřičných zubů. Smíchejte prášek s tekutinou 
Self Curing Liquido, dokud nezískáte homogenní směs. V tomto okamžiku je směs připravena k odlévání; pokud požadujete 
plastičtější těsto modelovatelné špachtlí, nechte 1-2 minuty odstát. Naneste materiál vyplněním připravených matric (klíčů) 
nebo modelujte špachtličkou; pokud materiál příliš stéká, nasypte na polotovar trochu suchého prášku, aby se nasytila 
nadbytečná tekutina. Při pokojové teplotě 20°C je doba zpracovatelnosti přibližně 8 minut a k vytvrzení směsi dojde po 15 - 18 
minutách. Doporučuje se polymerovat za pomoci tlakového hrnce nebo tlakového polymerátoru ve vodě o teplotě 45°/50°C po 
dobu 10 minut při tlaku minimálně 2 atm.

OPRACOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ:
Opracujte běžným způsobem pomocí fréz, gumových rýhovačů, kartáčů a pemzy. Vyleštěte do zrcadlového lesku pomocí 
kartáčů a lešticích přípravků (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), přičemž se vyvarujte nadměrnému přehřátí.

PRÁŠEK: Skladujte na chladném a suchém místě.
TEKUTINA: Skladujte při maximální teplotě 30°C.

VAROVÁNÍ:
Výrobek byl vyvinut pro profesionální použití v dentální oblasti. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. Výrobce nenese 
žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jiného nebo nesprávného použití. Uživatel je povinen osobně zkontrolovat 
vhodnost výrobku pro jím zamýšlené použití, zejména pokud tato použití nejsou uvedena v návodu k použití. Nepoužívejte po 
uplynutí doby použitelnosti. Uživatel se upozorňuje na nutnost ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v 
souvislosti s prostředkem, výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.

TEKUTINA: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat rakovinu. Dráždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může 
vyvolat alergickou kožní reakci. Omezeno na profesionální uživatele. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Před použitím si obstarat speciální instrukce. Používejte ochranné 
rukavice / ochranný oděv a ochranné brýle / obličejový štít. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. V případě požáru: K hašení použijte prášek/CO2. Zamezte vdechování par. Obsahuje: N,N-dimethyl-p-toluidin, 
METHYLMETHAKRYLÁT, ethylendimethakrylát, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-kresol.

PRÁŠEK: Obsahuje benzoylperoxid, methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.
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(CZ) AKRYLOVÁ PRYSKYŘICE NA ESTETICKOU VRSTVU NA MŮSTKY, KORUNKY A PROVIZORNÍ 
NÁHRADY

INDIKACE: Acry C&B Liquido Regular (tekutina) + Acry C&B SKLOVINA/KRČEK/DENTIN (prášek) - Tradiční technika do kyvety:
-Estetické fazetování mostů a korunek.
-Zhotovení provizorních korunek a mostů.

KONTRAINDIKACE:
-Všechna nepředvídaná použití
-Prokázaná alergie na složky Acry C&B
-Přímé použití v dutině ústní
-Přímý kontakt nesprávně polymerovaného materiálu v intraorální oblasti.

ZPRACOVÁNÍ: Acry C&B Liquido Regular (tekutina) + Acry C&B SKLOVINA/KRČEK/DENTIN (prášek) - Tradiční technika do kyvety. Technika zpraco-
vání v kyvetě s teplým protikusem umožňuje kontrolované vrstvení krčku, dentinu a skloviny s širokými možnostmi korekcí. V případě potřeby naneste 
opákní vrstvu (Ruthinium Opaker) na kovovou konstrukci po jejím pečlivém odmaštění.

MÍCHÁNÍ: Nalijte přiměřené množství tekutiny Liquido Regular do nádoby a nasyťte ji práškem. Energicky promíchejte špachtlí, nádobku zakryjte 
víčkem a nechte několik minut odležet. Jakmile se těsto přestane lepit na špachtli, je připraveno k pěchování do kyvety.

VRSTVENÍ DENTINU: Směs nanášejte počínaje incizální částí pod pahýl, pokud se jedná o jacket korunku, a distribuujte ji špachtlí. Zakryjte polyethyle-
novou fólií a zavřete protikusem, který jsme zahřáli ve vroucí vodě. Pomalu lisujte a nechte asi tři minuty odpočinout. Kyvetu znovu otevřete, odstraňte 
polyethylenovou fólii a čepelí odřízněte přebytečný dentin.

VRSTVENÍ KRČKU: Stejnou čepelí seřízněte dentin v krčkové oblasti a odstraňte malé množství materiálu. Dbejte na to, abyste nepoškodili opákr, 
pokud se jedná o vrstvení na kovové konstrukci. Naneste krčkovou hmotu, zakryjte polyethylenovou fólií a po zahřátí protikusu přejděte k druhému 
lisování. Po otevření kyvety odstraňte přebytečný materiál.

VRSTVENÍ SKLOVINY: Stejným postupem jako u krčku odstraňte dentinovou hmotu v incizální oblasti, ve větším množství v meziálních a distálních 
oblastech. Naneste sklovinu, zakryjte polyethylenovou fólií a proveďte třetí lisování stejnou technikou jako v předchozích fázích. Před přechodem k 
finální polymeraci se doporučuje kyvetu znovu otevřít, aby se odstranily případné přebytky, přiložit navlhčenou polyethylenovou fólii a definitivně 
uzavřít.

POLYMERACE: Ponořte kyvetu do studené vody; pomalu přiveďte k varu během cca 45 minut a nechte na této teplotě 30 minut. Chlaďte postupně a 
pomalu.

OPRACOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ: Opracujte jako obvykle pomocí fréz, gumových špiček, kartáčků a pemzy. Vyleštěte do zrcadlového lesku pomocí kartáčků 
a lešticích přípravků (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), přičemž se vyvarujte nadměrnému přehřátí.

PRÁŠEK: Skladujte na chladném a suchém místě.
TEKUTINA: Skladujte při maximální teplotě 30°C.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek byl vyroben pro profesionální použití v dentální oblasti. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jiného nebo nesprávného použití. Uživatel je povinen osobně zkontrolovat vhodnost výrobku pro jím 
zamýšlené použití, zejména pokud tato použití nejsou uvedena v návodu k použití. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Uživatel se 
upozorňuje na nutnost nahlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, výrobci a příslušnému orgánu člens-
kého státu, v němž je uživatel usazen.

TEKUTINA: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavi-
ce/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Skladujte na dobře větraném místě. 
Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Obsahuje: methyl-methakrylát, triethylenglykol-dimethakrylát, ethylen-dimethakrylát, N,N-dimethyl-p-toluidin.

PRÁŠEK: Obsahuje benzoylperoxid, methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.
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(LV) AKRILSVEĶI KROŅU, TILTVEIDA PROTĒŽU UN PAGAIDU ESTĒTISKAJAM PĀRKLĀJUMAM

INDIKĀCIJAS:
Acry C&B Liquido Self Curing (šķidrums) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (pulberis - emalja/kakliņš/dentīns) - 
Aukstās apstrādes (pašcietējošā) tehnika:
-Venīru (fasetu) remonts un uzklāšana netiešajās pagaidu konstrukcijās.
-Zobu fiksēšana protēzēm uz lokveida (skeletētajām) protēzēm.
-Pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana.
-Akrila venīru/fasetu uzklāšana (piem., Acry Cette).

KONTRINDIKĀCIJAS:
-Polimerizācija intraorālajā zonā.
-Visu veidu neparedzēta izmantošana.
-Apstiprināta alerģija pret Acry C&B sastāvdaļām.
-Tieša izmantošana mutes dobumā.
-Nepareizi polimerizēta materiāla tiešs kontakts intraorālajā zonā.

APSTRĀDE:
Stingri ievērojiet zemāk sniegtos brīdinājumus. Acry C&B Liquido Self Curing (šķidrums) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DEN-
TINA (pulberis) - Aukstās apstrādes tehnika. Ieteicamā tehnika atsevišķu pagaidu kroņu vai tiltu izgatavošanai, zobu fiksēšanai 
uz lokveida protēzēm un mākslīgo plastmasas zobu modificēšanai/raksturošanai. Sajauciet pulveri ar Self Curing šķidrumu, līdz 
tiek iegūta viendabīga masa. Šajā brīdī maisījums ir gatavs liešanai; ja vēlaties plastiskāku un ar špāteli modelējamu masu, ļaujiet 
tai nostāvēties 1-2 minūtes. Uzklājiet materiālu, aizpildot sagatavotās matricas (špāres), vai modelējiet ar mazu špāteli; ja mate-
riāls pārāk tek, uzklājiet uz izstrādājuma nedaudz sausa pulvera, lai piesātinātu lieko šķidrumu. Istabas temperatūrā 20°C 
apstrādes laiks ir aptuveni 8 minūtes, un masas sacietēšana notiks pēc 15 - 18 minūtēm. Polimerizāciju ieteicams veikt, izman-
tojot spiediena katlu vai spiediena polimerizatoru, ūdenī 45°/50°C temperatūrā 10 minūtes ar spiedienu vismaz 2 atm.

APSTRĀDE UN PULĒŠANA:
Veiciet apstrādi kā parasti, izmantojot frēzes, gumijas pulētājus, birstes un pumeku. Pulējiet līdz spoguļspīdumam ar birstēm un 
pulēšanas līdzekļiem (Acry Lux Krēms, Acry Lux Šķidrums, Acry Lux Pasta), izvairoties no pārmērīgas pārkaršanas.

PULVERIS: Uzglabāt vēsā un sausā vietā.
ŠĶIDRUMS: Uzglabāt maksimālajā temperatūrā 30°C.

BRĪDINĀJUMI:
Produkts ir izstrādāts profesionālai lietošanai zobārstniecības nozarē. Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. 
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies citas vai neatbilstošas lietošanas dēļ. Lietotājam ir 
pienākums personīgi pārbaudīt produkta piemērotību viņa paredzētajam lietojumam, īpaši, ja šie lietošanas veidi nav minēti 
lietošanas instrukcijā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Lietotājs tiek brīdināts par nepieciešamību ziņot par jebkuru 
nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar ierīci, gan ražotājam, gan tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs ir reģis-
trēts.

ŠĶIDRUMS: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt vēzi. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var 
izraisīt alerģisku ādas reakciju. Tikai profesionāliem lietotājiem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām 
virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Pirms lietošanas saņemt specifisku 
instruktāžu. Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes un acu / sejas aizsargus. JA nokļūst saskarē vai ja ir aizdomas par saskari: 
vērsties pie ārsta. Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantot pulveri/CO2. Izvairīties ieelpot tvaikus. Sastāvā: N,N-dimetil-p-to-
luidīns, METILMETAKRILĀTS, etilēna dimetakrilāts, 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-krezols.

PULVERIS: Sastāvā benzoyl peroxīds, metilmetakrilāts. Var izraisīt alerģisku reakciju.
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(LV) AKRILSVEĶI KROŅU, TILTVEIDA PROTĒŽU UN PAGAIDU ESTĒTISKAJAM PĀRKLĀJUMAM

INDIKĀCIJAS: Acry C&B Liquido Regular (šķidrums) + Acry C&B EMALJA/KAKLIŅŠ/DENTĪNS (pulveris) - Tradicionālā metode kivetē:
-Estētiskā apdare tiltiem un kroņiem.
-Pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana.

KONTRINDIKĀCIJAS:
-Visi neparedzētie lietošanas veidi
-Apstiprināta alerģija pret Acry C&B sastāvdaļām
-Tieša lietošana mutes dobumā
-Tieša nepareizi polimerizēta materiāla saskare intraorālajā zonā.

APSTRĀDE: Acry C&B Liquido Regular (šķidrums) + Acry C&B EMALJA/KAKLIŅŠ/DENTĪNS (pulveris) - Tradicionālā metode kivetē. Apstrādes tehnika 
kivetē ar karstu pretformu nodrošina kontrolētu kakliņa, dentīna un emaljas slāņošanu ar plašām korekciju iespējām. Ja nepieciešams, padariet metāla 
konstrukciju necaurspīdīgu (Ruthinium Opaker) pēc tās rūpīgas attaukošanas.

SAJAUKŠANA: Ielejiet traukā atbilstošu Liquido Regular daudzumu un piesātiniet to ar pulveri. Enerģiski samaisiet ar špāteli, uzlieciet trauciņam vāku 
un ļaujiet dažas minūtes nostāvēties. Kad masa vairs nelips pie špāteles, maisījums ir gatavs iepildīšanai kivetē.

DENTĪNA SLĀŅOŠANA: Uzklājiet masu, sākot no incizālās daļas zem stumbra, ja tas ir žaketes kronis, sadalot to ar špāteli. Pārklājiet com polietilēna 
plēvi un aizveriet ar pretformu, kas uzkarsēta verdošā ūdenī. Lēnām piespiediet un ļaujiet nostāvēties apmēram trīs minūtes. Atveriet kiveti, noņemiet 
polietilēna plēvi un ar asmeni noņemiet lieko dentīnu.

KAKLIŅA SLĀŅOŠANA: Ar to pašu asmeni nogrieziet dentīnu kakliņa zonā, noņemot nelielu materiāla daudzumu. Uzmanieties, lai nesabojātu opākeru, 
ja slāņošana tiek veikta uz metāla konstrukcijas. Uzklājiet kakliņa masu, pārklājiet ar polietilēna plēvi un veiciet otro presēšanu pēc pretformas uzkar-
sēšanas. Atveriet kiveti un noņemiet lieko materiālu.

EMALJAS SLĀŅOŠANA: Veicot to pašu procedūru, kas tika izmantota kakliņam, noņemiet dentīna masu incizālajā zonā, lielākā daudzumā mezialajā 
un distālajā zonā. Uzklājiet emalju, pārklājiet ar polietilēna plēvi un veiciet trešo presēšanu, izmantojot to pašu tehniku, kas aprakstīta iepriekšējās 
fāzēs. Pirms pārejas uz galīgo polimerizācijas fāzi ieteicams vēlreiz atvērt kiveti, lai likvidētu jebkādas grātes, uzlikt samitrinātu polietilēna plēvi un 
galīgi aizvērt.

POLIMERIZĀCIJA: Iegremdējiet kiveti aukstā ūdenī; lēnām uzkarsējiet līdz vārīšanās temperatūrai aptuveni 45 minūšu laikā un turiet šādā temperatūrā 
30 minūtes. Atdzesējiet pakāpeniski un lēni.

APSTRĀDE UN PULĒŠANA: Veiciet apstrādi kā parasti, izmantojot frēzes, gumijas uzgaļus, birstes un pumeku. Nopulējiet līdz spoguļspīdumam ar 
birstēm un pulēšanas līdzekļiem (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), izvairoties no pārmērīgas pārkaršanas.

PULVERIS: Uzglabāt vēsā un sausā vietā.
ŠĶIDRUMS: Uzglabāt maksimālajā temperatūrā 30°C.

BRĪDINĀJUMI: Produkts ir izstrādāts profesionālai lietošanai zobārstniecības nozarē. Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ražotājs 
neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies citas vai neatbilstošas lietošanas dēļ. Lietotājam ir pienākums personīgi pārbaudīt produkta 
piemērotību viņa paredzētajam lietojumam, īpaši, ja šie lietošanas veidi nav minēti lietošanas instrukcijā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. 
Lietotājs tiek brīdināts par nepieciešamību ziņot par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar ierīci, gan ražotājam, gan tās dalībvalsts kompe-
tentajai iestādei, kurā lietotājs ir reģistrēts.

ŠĶIDRUMS: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Turēt pietiekamā 
attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. 
Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Glabāt labi 
vēdināmā vietā. Turēt vēsumā. Likvidēt saturu/tvertni saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/nacionāliem/starptautiskiem noteikumiem.
Satur: metilmetakrilātu, trietilēnglikola dimetakrilātu, etilēna dimetakrilātu, N,N-dimetil-p-toluidīnu.

PULVERIS: Satur benzoilperoksīdu, metilmetakrilātu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
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(TR) GEÇICILER, KURONLAR VE KÖPRÜLERIN ESTETIK KAPLAMASI IÇIN AKRILIK REÇINE

ENDİKASYONLAR:
Acry C&B Liquido Self Curing (likit) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (toz - mine/kole/dentin) - Soğuk Akrilik (Otopoli-
merizan) İşleme Tekniği:
-İndirekt geçici protezlerde tamir ve vener (faset) uygulamaları.
-İskelet (bölümlü) protezlerde diş sabitleme.
-Geçici kuron ve köprü yapımı.
-Akrilik vener uygulaması (örn. Acry Cette).

KONTRENDİKASYONLAR:
-İntraoral (ağız içi) bölgede polimerize edilmesi.
-Öngörülmeyen tüm kullanım şekilleri.
-Acry C&B bileşenlerine karşı kanıtlanmış alerji durumu.
-Ağız boşluğunda doğrudan kullanım.
-Doğru şekilde polimerize edilmemiş malzemenin intraoral bölgeyle doğrudan teması.

İŞLEME (LABORATUVAR AŞAMASI):
Aşağıda belirtilen uyarıları titizlikle uygulayınız. Acry C&B Liquido Self Curing (likit) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA 
(toz) - Soğuk İşleme Tekniği. Tek tek geçici kuron veya köprülerin yapımı, iskelet protezlerde dişlerin sabitlenmesi ve yapay 
akrilik dişlerin modifikasyonu/karakterizasyonu için önerilen tekniktir. Tozu, Self Curing Likit ile homojen bir hamur elde edene 
kadar karıştırın. Bu noktada karışım dökülmeye hazırdır; spatula ile modellenebilecek daha plastik ve şekillendirilebilir bir kıvam 
istenirse 1-2 dakika dinlendirilir. Hazırlanan matrisleri (silikon anahtarları) doldurarak malzemeyi uygulayın veya bir spatula 
yardımıyla modelleyin; malzeme çok akıcı olursa, fazla likiti emmesi için ürünün üzerine az miktarda kuru toz serpiştirin. 20°C 
oda sıcaklığında çalışma süresi yaklaşık 8 dakikadır ve hamur 15 - 18 dakika sonra sertleşecektir. Polimerizasyonun bir basınçlı 
polimerizasyon cihazı veya basınçlı kap yardımıyla, 45°/50°C sıcaklıktaki suda, en az 2 atm basınç altında 10 dakika süreyle 
yapılması önerilir.

BİTİM VE CİLA:
Frezler, lastikler, fırçalar ve ponza taşı ile alışılagelmiş şekilde bitim işlemlerini yapın. Aşırı ısınmayı önleyerek, fırçalar ve cila 
ürünleri (Acry Lux Krem, Acry Lux Likit, Acry Lux Pasta) yardımıyla ayna parlaklığına ulaşana kadar parlatın.

TOZ: Serin ve kuru bir yerde saklayınız.
LİKİT: Maksimum 30°C sıcaklıkta saklayınız.

UYARILAR:
Ürün, diş hekimliği ve dental laboratuvar sektöründe profesyonel kullanım için üretilmiştir. Kullanım talimatlarında yer alan 
endikasyonlara uyunuz. Üretici, farklı veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, özellikle 
kullanım talimatlarında belirtilmemişse, ürünün öngörülen kullanımlara uygunluğunu şahsen kontrol etmekle yükümlüdür. Son 
kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Kullanıcı, cihazla ilişkili olarak meydana gelen her türlü ciddi olumsuz olayı hem üretic-
iye hem de kullanıcının yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirmekle yükümlüdür.

LİKİT: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Kansere yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar. Solunum yollarını tahriş edebilir. Alerjik cilt reak-
siyonlarına yol açabilir. Sadece profesyonel kullanıcıların erişimine açıktır. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevler-
den ve diğer tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Koruyucu eldiven 
/ koruyucu kıyafet ve göz / yüz koruyucu siperlik kullanın. Maruz kalınma veya maruz kalınma korkusu İSE: Tıbbi yardım/bakım 
alın. Yangın durumunda: Söndürme için toz/CO2 kullanın. Buharlarını solumaktan kaçının. İçerik: N,N-dimetil-p-toluidin, METİL 
METAKRİLAT, etilen dimetakrilat, 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-kresol.

TOZ: Benzol peroksit, metil metakrilat içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
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(TR) GEÇICILER, KURONLAR VE KÖPRÜLERIN ESTETIK KAPLAMASI IÇIN AKRILIK REÇINE

ENDİKASYONLAR: Acry C&B Likit Regular (likit) + Acry C&B REZİN/KOLET/DENTİN (toz) - Geleneksel mufla tekniği:
-Köprü ve kuronlar için estetik kaplama.
-Geçici kuron ve köprülerin yapımı.

KONTRENDİKASYONLAR:
-Öngörülmeyen tüm kullanımlar
-Acry C&B bileşenlerine karşı kanıtlanmış alerji
-Ağız boşluğunda doğrudan kullanım
-Intraoral bölgede doğru şekilde polimerize edilmemiş malzemenin doğrudan teması.

İŞLEME: Acry C&B Likit Regular (likit) + Acry C&B REZİN/KOLET/DENTİN (toz) - Geleneksel mufla tekniği. Sıcak karşı kalıp ile mufla işleme tekniği, geniş 
düzeltme olanakları ile kolet, dentin ve emayenin kontrollü bir şekilde tabakalanmasını sağlar. Gerekirse, metal yapıyı dikkatlice yağdan arındırdıktan 
sonra opaklaştırın (Ruthinium Opaker).

KARIŞTIRMA: Bir kaba yeterli miktarda Likit Regular dökün ve toz ile doyurun. Spatülle enerjik bir şekilde karıştırın, kavanozun kapağını kapatın ve 
birkaç dakika dinlenmeye bırakın. Karışım spatüle yapışmayacak kıvama geldiğinde, muflaya basılmaya hazırdır.

DENTİN TABAKALAMA: Eğer bir jacket kuron ise, karışımı güdük altındaki insizal kısımdan başlayarak uygulayın ve bir spatül yardımıyla dağıtın. Bir 
polietilen levha ile örtün ve kaynar suda ısıtılmış olan karşı kalıpla kapatın. Yavaşça presleyin ve yaklaşık üç dakika dinlendirin. Muflayı tekrar açın, 
polietilen levhayı çıkarın ve bir bıçak yardımıyla fazla dentini kesin.

KOLET TABAKALAMA: Aynı bıçakla kolet bölgesindeki dentini keserek küçük bir malzeme kütlesini çıkarın. Metal yapı üzerinde tabakalama yapılıyorsa 
opaker sızdırmazlığına zarar vermemeye dikkat edin. Kolet kütlesini uygulayın, polietilen levha ile örtün ve karşı kalıbı ısıttıktan sonra ikinci presleme 
işlemine geçin. Muflayı tekrar açıp fazla malzemeyi temizleyin.

EMAYE (SMALTO) TABAKALAMA: Kolet için kullanılan aynı prosedürle, insizal bölgedeki dentin kütlesini, meziyal ve distal bölgelerde daha fazla 
miktarda olacak şekilde çıkarın. Emayeyi uygulayın, polietilen levha ile örtün ve önceki aşamalarda belirtilen teknikle üçüncü presleme işlemine geçin. 
Kesin polimerizasyon aşamasına geçmeden önce, olası çapakları gidermek için muflanın tekrar açılması, nemlendirilmiş bir polietilen levha uygulan-
ması ve kesin olarak kapatılması önerilir.

POLİMERİZASYON: Muflayı soğuk suya daldırın; yaklaşık 45 dakikada yavaşça kaynama noktasına getirin ve bu sıcaklıkta 30 dakika bekletin. Kademeli 
ve yavaş bir şekilde soğutun.

TESVİYE VE CİLALAMA: Frezler, lastikler, fırçalar ve ponza taşı ile alışılageldiği gibi tesviye edin. Aşırı ısınmayı önleyerek, fırçalar ve cilalama ürünleri 
(Acry Lux Krem, Acry Lux Likit, Acry Lux Pasta) yardımıyla ayna parlaklığına kadar cilalayın.

TOZ: Serin ve kuru bir yerde saklayın.
LİKİT: Maksimum 30°C sıcaklıkta saklayın.

UYARILAR: Ürün, dental sektörde profesyonel kullanım için üretilmiştir. Kullanım talimatlarında yer alan göstergelere uyunuz. Üretici, farklı veya 
uygunsuz kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, özellikle kullanım talimatlarında belirtilmemişse, ürünün kendi öngördüğü 
kullanımlara uygunluğunu şahsen kontrol etmekle yükümlüdür. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Kullanıcı, cihazla ilgili olarak meydana 
gelen her türlü ciddi olayı hem üreticiye hem de kullanıcının yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirme gerekliliği konusunda uyarılır.

LİKİT: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Isıdan, sıcak yüzeyl-
erden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez. Buharlarını solumaktan kaçının. Koruyucu 
eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. İyi havalandırılmış bir alanda 
depolayın. Soğuk tutun. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
İçerir: metil metakrilat, trietilenglikol dimetakrilat, etilen dimetakrilat, N,N-dimetil-p-toluidin.

TOZ: Benzoyl peroksit, metil metakrilat içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
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(SK) ESTETICKÁ AKRYLOVÁ ŽIVICA NA ZUBNÉ MOSTÍKY KORUNKY A ZUBNÉ NÁHRADY

INDIKÁCIE:
Acry C&B Liquido Self Curing (tekutina) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (prášok - sklovina/krčok/dentín) - Technika 
spracovania za studena (samopolymerizujúca):
-Opravy a aplikácie faset pri nepriamych provizórnych náhradách.
-Upevňovanie zubov pre protézy na skeletových náhradách.
-Zhotovovanie provizórnych koruniek a mostíkov.
-Aplikácia akrylátových faset (napr. Acry Cette).

KONTRAINDIKÁCIE:
-Polymerizácia v intraorálnej oblasti.
-Všetky nepredvídané použitia.
-Preukázaná alergia na zložky Acry C&B.
-Priame použitie v ústnej dutine.
-Priamy kontakt nesprávne spolymerizovaného materiálu v intraorálnej oblasti.

SPRACOVANIE:
Dôsledne dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia. Acry C&B Liquido Self Curing (tekutina) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/-
DENTINA (prášok) - Technika spracovania za studena. Odporúčaná technika na zhotovenie samostatných provizórnych koru-
niek alebo mostíkov, upevňovanie zubov na skelety a na úpravu/charakterizáciu umelých živicových zubov. Zmiešajte prášok 
s tekutinou Self Curing Liquido, kým nezískate homogénnu zmes. V tomto momente je zmes pripravená na odlievanie; ak 
požadujete plastickejšie cesto modelovateľné špachtľou, nechajte 1-2 minúty odstáť. Naneste materiál vyplnením pripravených 
matríc (silikónových kľúčov) alebo modelujte špachtličkou; ak materiál príliš steká, nasypte na polotovar trochu suchého prášku, 
aby sa nasýtila nadbytočná tekutina. Pri izbovej teplote 20°C je doba spracovateľnosti približne 8 minút a k vytvrdnutiu zmesi 
dôjde po 15 - 18 minútach. Odporúča sa polymerizovať za pomoci tlakového hrnca alebo tlakového polymerizátora vo vode s 
teplotou 45°/50°C po dobu 10 minút pri tlaku minimálne 2 atm.

OPRACOVANIE A LEŠTENIE:
Opracujte bežným spôsobom pomocou fréz, gumových leštidiel, kartáčov a pemzy. Vyleštite do zrkadlového lesku pomocou 
kartáčov a leštiacich prípravkov (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), pričom sa vyvarujte nadmernému prehria-
tiu.

PRÁŠOK: Skladujte na chladnom a suchom mieste.
TEKUTINA: Skladujte pri maximálnej teplote 30°C.

UPOZORNENIA:
Výrobok bol vyvinutý na profesionálne použitie v dentálnej oblasti. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie. Výrobca 
nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku iného alebo nesprávneho použitia. Používateľ je povinný osobne 
skontrolovať vhodnosť výrobku na ním zamýšlané použitie, najmä ak tieto použitia nie sú uvedené v návode na použitie. 
Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Používateľ sa upozorňuje na nutnosť ohlásiť akúkoľvek závažnú nehodu, ku ktorej 
došlo v súvislosti s pomôckou, výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ usadený.

TEKUTINA: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať rakovinu. Dráždi kožu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Obmedzené na profesionálnych používateľov. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
Noste ochranné rukavice / ochranný odev a ochranné okuliare / ochranu tváre. PO expozícii alebo podozrení zo vzniku 
expozície: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. V prípade požiaru: Na hasenie použite prášok/CO2. Zabráňte vdychovaniu 
pár. Obsahuje: N,N-dimetyl-p-toluidín, METYLMETAKRYLÁT, etyléndimetakrylát, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-krezol.

PRÁŠOK: Obsahuje benzoylperoxid, metyl-metakrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

ACRYC&B
          LIQUIDO SELF CURING 
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(SK) ESTETICKÁ AKRYLOVÁ ŽIVICA NA ZUBNÉ MOSTÍKY KORUNKY A ZUBNÉ NÁHRADY

INDIKÁCIE: Acry C&B Liquido Regular (tekutina) + Acry C&B SKLOVINA/KRČOK/DENTÍN (prášok) - Tradičná technika do kyvety:
-Estetické fazetovanie mostíkov a koruniek.
-Zhotovenie provizórnych koruniek a mostíkov.

KONTRAINDIKÁCIE:
-Všetky nepredvídané použitia
-Preukázaná alergia na zložky Acry C&B
-Priame použitie v ústnej dutine
-Priamy kontakt nesprávne polymerizovaného materiálu v intraorálnej oblasti.

SPRACOVANIE: Acry C&B Liquido Regular (tekutina) + Acry C&B SKLOVINA/KRČOK/DENTÍN (prášok) - Tradičná technika do kyvety. Technika spraco-
vania v kyvete s teplým protikusom umožňuje kontrolované vrstvenie krčka, dentínu a skloviny s hlbokými možnostia korekcie. V prípade potreby 
naneste opákny lak (Ruthinium Opaker) na kovovú konštrukciu po jej dôkladnom odmastení.

MIEŠANIE: Nalejte primerané množstvo tekutiny Liquido Regular do nádoby a nasýťte ju práškom. Energicky premiešajte špachtľou, nádobku zakryte 
vrchnákom a nechajte niekoľko minút odležať. Keď sa cesto prestane lepiť na špachtľu, je pripravené na natlačenie do kyvety.

VRSTVENIE DENTÍNU: Zmes nanášajte počnúc incizálnou časťou pod pahýľ, ak ide o jacket korunku, a distribuujte ju špachtľou. Zakryte polyetylénov-
ou fóliou a zatvorte protikusom, ktorý sme zahriali vo vriacej vode. Pomaly lisujte a nechajte asi tri minúty odpočívať. Kyvetu znovu otvorte, odstráňte 
polyetylénovú fóliu a čepeľou odstráňte prebytočný dentín.

VRSTVENIE KRČKA: Tou istou čepeľou zrežte dentín v krčkovej oblasti a odstráňte malé množstvo materiálu. Dbajte na to, aby ste nepoškodili opáker, 
ak ide o vrstvenie na kovovej konštrukcii. Naneste krčkovú hmotu, zakryte polyetylénovou fóliou a po zahriatí protikusu prejdite k druhému lisovaniu. 
Po otvorení kyvety odstráňte prebytočný materiál.

VRSTVENIE SKLOVINY: Rovnakým postupom ako pri krčku odstráňte dentínovú hmotu v incizálnej oblasti, vo väčšom množstve v meziálnych a 
distálnych oblastiach. Naneste sklovinu, zakryte polyetylénovou fóliou a vykonajte tretie lisovanie rovnakou technikou ako v predchádzajúcich fázach. 
Pred prechodom k finálnej polymerizácii sa odporúča kyvetu znovu otvoriť, aby sa odstránili prípadné prebytky, priložiť navlhčenú polyetylénovú fóliu 
a definitívne uzavrieť.

POLYMERIZÁCIA: Ponorte kyvetu do studenej vody; pomaly priveďte do varu v priebehu cca 45 minút a nechajte pri tejto teplote 30 minút. Chlaďte 
postupne a pomaly.

OPRACOVANIE A LEŠTENIE: Opracujte ako zvyčajne pomocou fréz, gumových špičiek, kefiek a pemzy. Vyleštite do zrkadlového lesku pomocou kefiek 
a leštiacich prípravkov (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), pričom sa vyhnite nadmernému prehriatiu.

PRÁŠOK: Skladujte na chladnom a suchom mieste.
TEKUTINA: Skladujte pri maximálnej teplote 30°C.

UPOZORNENIA: Výrobok bol vyrobený na profesionálne použitie v dentálnej oblasti. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie. Výrobca 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku iného alebo nesprávneho použitia. Užívateľ je povinný osobne skontrolovať vhodnosť 
výrobku pre ním zamýšľané použitie, najmä ak tieto použitia nie sú uvedené v návode na použitie. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. 
Používateľ sa upozorňuje na nutnosť nahlásiť akúkoľvek závažnú nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, výrobcovi aj príslušnému orgánu 
členského štátu, v ktorom je používateľ usadený.

TEKUTINA: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchováv-
ajte mimo dosahu teplat, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár. Noste ochranné 
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Uchovávajte na 
dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpi-
smi.
Obsahuje: metylmetakrylát, trietylénglykol-dimetakrylát, etyléndimetakrylát, N,N-dimetyl-p-toluidín.

PRÁŠOK: Obsahuje benzoylperoxid, metylmetakrylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

ACRYC&B
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(RO) RĂȘINĂ ACRILICĂ PENTRU ÎMBRĂCAREA ESTETICĂ A PUNȚILOR, COROANELOR ȘI PROTEZELOR 
PROVIZORII

INDICAȚII:
Acry C&B Lichid Self Curing (lichid) + Acry C&B SMALȚ/COLET/DENTINĂ (pulbere) - Tehnica de Lucru la Rece (Autopolimeriza-
bilă):
-Reparații și aplicări de fațete în provizorii indirecți.
-Fixarea dinților pentru proteze pe scheletate.
-Realizarea de coroane și punți provizorii.
-Aplicarea de fațete acrilice (de ex. Acry Cette).

CONTRAINDICAȚII:
-Polimerizat în zona intraorală.
-Toate utilizările neprevăzute.
-Alergie confirmată la componentele Acry C&B.
-Utilizare directă în cavitatea bucală.
Contact direct al materialului incorect polimerizat în zona intraorală.

PRELUCRARE / LUCRU:
Respectați cu strictețe avertismentele de mai jos. Acry C&B Lichid Self Curing (lichid) + Acry C&B SMALȚ/COLET/DENTINĂ 
(pulbere) - Tehnica de Lucru la Rece. Tehnică recomandată pentru confecționarea coroanelor individuale sau a punților provi-
zorii, fixarea dinților pe scheletate și pentru modificarea/caracterizarea dinților artificiali din rășină. Amestecați pulberea cu 
Lichidul Self Curing până când se obține o pastă omogenă. În acest moment, amestecul este gata pentru a fi turnat; dacă se 
dorește o pastă mai plastică și modelabilă cu spatula, lăsați să se odihnească timp de 1-2 minute. Aplicați materialul umplând 
cheile (matrițele) pregătite sau modelați cu o spatulă; dacă materialul curge prea mult, adăugați puțină pulbere uscată pe piesa 
de lucru pentru a satura excesul de lichid. La o temperatură ambientală de 20°C, timpul de lucru este de aproximativ 8 minute, 
iar întărirea pastei va avea loc după 15 - 18 minute. Se recomandă polimerizarea cu ajutorul unei oale sub presiune sau în 
polimerizator sub presiune, cu apă la 45°/50°C timp de 10 minute la o presiune de cel puțin 2 atm.

FINISARE ȘI LUSTRUIRE:
Finisați ca de obicei, cu freze, gume, perii și piatră ponce. Lustruiți până la luciu oglindă cu ajutorul periilor și produselor de 
lustruit (Acry Lux Cremă, Acry Lux Lichid, Acry Lux Pastă), evitând supraîncălzirea excesivă.

PULBERE: A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
LICHID: A se păstra la o temperatură maximă de 30°C.

AVERTISMENTE:
Produsul a fost realizat pentru utilizare profesională în sectorul dentar. Respectați indicațiile din instrucțiunile de utilizare. 
Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea diferită sau necorespunzătoare. Utiliza-
torul este obligat să verifice personal conformitatea produsului pentru utilizările prevăzute de acesta, în special dacă aceste 
utilizări nu sunt menționate în instrucțiunile de utilizare. A nu se utiliza după data expirării. Utilizatorul este avertizat cu privire 
la necesitatea de a raporta orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul atât producătorului, cât și autorității compe-
tente din statul membru în care utilizatorul este stabilit.

LICHID: Lichid și vapori foarte inflamabili. Poate provoca cancer. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Utilizare restricționată utilizatorilor profesionali. A se păstra departe de surse de căldură, 
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Procurați instrucțiuni speciale înainte 
de utilizare. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor / feței. ÎN CAZ DE 
expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. În caz de incendiu: utilizați pulbere/CO2 pentru stingere. Evitați să inspi-
rați vaporii. Conține: N,N-dimetil-p-toluidină, METACRILAT DE METIL, dimetacrilat de etilenă, 2-(2H-benzotriazol-2-il)-p-cresol.

PULBERE: Conține peroxid de benzoil, metacrilat de metil. Poate provoca o reacție alergică.

ACRYC&B
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(RO) RĂȘINĂ ACRILICĂ PENTRU ÎMBRĂCAREA ESTETICĂ A PUNȚILOR, COROANELOR ȘI PROTEZELOR 
PROVIZORII

INDICAȚII: Acry C&B Lichid Regular (lichid) + Acry C&B EMAIL/COLET/DENTINĂ (pulbere) - Tehnica tradițională în muflă:
-Placare estetică pentru punți și coroane.
-Realizarea de coroane și punți provizorii.

CONTRAINDICAȚII:
-Toate utilizările neprevăzute
-Alergie dovedită la componentele Acry C&B
-Utilizare directă în cavitatea bucală
-Contactul direct al materialului polimerizat incorect în zona intraorală.

PRELUCRARE: Acry C&B Lichid Regular (lichid) + Acry C&B EMAIL/COLET/DENTINĂ (pulbere) - Tehnica tradițională în muflă. Tehnica de prelucrare în 
muflă cu contramatriță caldă permite o stratificare controlată a coletului, dentinei și emailului, cu posibilități ample de corectare. Dacă este necesar, 
opacizați (Ruthinium Opaker) structura metalică după ce ați degresat-o cu grijă.

AMESTECANRE: Turnați o cantitate adecvată de Lichid Regular într-un recipient și saturați-l cu pulbere. Spatulați energic, acoperiți recipientul cu un 
capac și lăsați-l să se odihnească câteva minute. Când nu se mai lipește de spatulă, aluatul este gata pentru a fi presat în muflă.

STRATIFICAREA DENTINEI: Aplicați amestecul începând de la partea incizală sub bont, dacă este vorba despre o coroană jacket, distribuindu-l cu o 
spatulă. Acoperiți cu o folie de polietilenă și închideți cu contramatrița pe care ați încălzit-o în apă clocotită. Presați lent și lăsați să se odihnească timp 
de aproximativ trei minute. Redeschideți mufla, îndepărtați folia de polietilenă și, cu o lamă, îndepărtați excesul de dentină.

STRATIFICAREA COLETULUI: Cu aceeași lamă, tăiați dentina în zona coletului, îndepărtând o mică masă de material. Aveți grijă să nu deteriorați 
opacul, în cazul în care este vorba despre o stratificare pe o structură metalică. Aplicați masa pentru colet, acoperiți cu o folie de polietilenă și treceți 
la a doua presare, după ce ați încălzit contramatrița. Redeschideți mufla și îndepărtați excesul de material.

STRATIFICAREA EMAILULUI: Prin aceeași procedură utilizată pentru colet, îndepărtați masa de dentină în zona incizală, în cantitate mai mare în 
zonele mezială și distală. Aplicați emailul, acoperiți cu o folie de polietilenă și treceți la a treia presare, cu aceeași tehnică indicată în fazele anterioare. 
Înainte de a trece la faza de polimerizare definitivă, se recomandă redeschiderea muflei pentru a elimina eventualele bavuri, aplicarea unei folii de 
polietilenă umezite și închiderea definitivă.

POLIMERIZARE: Scufundați mufla în apă rece; aduceți lent la fierbere în aproximativ 45 de minute și lăsați la această temperatură timp de 30 de 
minute. Răciți treptat și lent.

FINISARE ȘI LUSTRUIRE: Finisați ca de obicei, cu freze, gume, perii și piatră ponce. Lustruiți până la luciu de oglindă cu ajutorul periilor și al produselor 
de lustruit (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) evitând supraîncălzirea excesivă.

PULBERE: A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
LICHID: A se păstra la o temperatură maximă de 30°C.

AVERTISMENTE: Produsul a fost realizat pentru utilizare profesională în sectorul dentar. Respectați indicațiile din instrucțiunile de utilizare. 
Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea diferită sau necorespunzătoare. Utilizatorul este obligat să 
verifice personal conformitatea produsului pentru utilizările prevăzute de acesta, în special dacă aceste utilizări nu sunt menționate în instrucțiunile 
de utilizare. A nu se utiliza după data expirării. Utilizatorul este avertizat cu privire la necesitatea de a raporta orice incident grav apărut în legătură cu 
dispozitivul atât producătorului, cât și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul.

LICHID: Lichid și vapori foarte inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A se 
păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați să inspirați vaporii. 
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU 
PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate 
cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.
Conține: metacrilat de metil, dimetacrilat de trietilen glicol, dimetacrilat de etilenă, N,N-dimetil-p-toluidină.

PULBERE: Conține peroxid de benzoil, metacrilat de metil. Poate provoca o reacție alergicã.
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(GR) ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:
Acry C&B Υγρό Self Curing (υγρό) + Acry C&B Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗ/ΑΥΧΕΝΑΣ/Ο∆ΟΝΤΙΝΗ (σκόνη) - Τεχνική Ψυχρού Πολυµερισµού 
(Αυτοπολυµεριζόµενο):
-Επιδιορθώσεις και εφαρµογές όψεων σε έµµεσες προσωρινές αποκαταστάσεις.
-Συγκράτηση δοντιών για τεχνητές οδοντοστοιχίες σε σκελετούς (µεταλλικά ένθετα).
-Κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών.
-Εφαρµογή ακρυλικών όψεων (π.χ. Acry Cette).

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:
-Πολυµερισµός σε ενδοστοµατική περιοχή.
-Όλες οι µη προβλεπόµενες χρήσεις.
-∆ιαπιστωµένη αλλεργία στα συστατικά του Acry C&B.
-Άµεση χρήση στη στοµατική κοιλότητα.
-Άµεση επαφή µη σωστά πολυµερισµένου υλικού σε ενδοστοµατική περιοχή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ:
Τηρείτε σχολαστικά τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Acry C&B Υγρό Self Curing (υγρό) + Acry C&B 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗ/ΑΥΧΕΝΑΣ/Ο∆ΟΝΤΙΝΗ (σκόνη) - Τεχνική Ψυχρού Πολυµερισµού. Συνιστώµενη τεχνική για την κατασκευή µεµονωµένων 
προσωρινών στεφανών ή γεφυρών, στερέωση δοντιών σε σκελετούς και για την τροποποίηση/χαρακτηρισµό τεχνητών δοντιών από ρητίνη. 
Αναµίξτε τη σκόνη µε το Υγρό Self Curing, µέχρι να επιτευχθεί ένα οµοιογενές µείγµα. Σε αυτό το σηµείο, το µείγµα είναι έτοιµο για χύτευση. 
Εάν επιθυµείτε ένα µείγµα πιο πλαστικό και διαµορφώσιµο µε σπάτουλα, αφήστε το να ηρεµήσει για 1-2 λεπτά. Εφαρµόστε το υλικό, 
γεµίζοντας τα προετοιµασµένα κλειδιά (µήτρες) ή διαµορφώστε µε µια µικρή σπάτουλα. Εάν το υλικό ρέει υπερβολικά, προσθέστε λίγη 
στεγνή σκόνη πάνω στο παρασκεύασµα για να κορεστεί το πλεονάζον υγρό. Σε θερµοκρασία δωµατίου 20°C, ο χρόνος εργασίας είναι 
περίπου 8 λεπτά και η σκλήρυνση του µείγµατος θα γίνει µετά από 15 - 18 λεπτά. Συνιστάται ο πολυµερισµός µε τη βοήθεια δοχείου πίεσης 
(πολυµεριστή πίεσης), µε νερό στους 45°/50°C για 10 λεπτά σε πίεση τουλάχιστον 2 atm.

ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗ:
Λειάρετε ως συνήθως, µε φρέζες, λάστιχα, βούρτσες και ελαφρόπετρα. Στιλβώστε σε καθρεπτίζουσα λάµψη µε τη βοήθεια βουρτσών και 
προϊόντων στίλβωσης (Acry Lux Κρέµα, Acry Lux Υγρό, Acry Lux Πάστα) αποφεύγοντας την υπερβολική υπερθέρµανση.

ΣΚΟΝΗ: Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό µέρος.
ΥΓΡΟ: Φυλάσσεται σε µέγιστη θερµοκρασία 30°C.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Το προϊόν έχει κατασκευαστεί για επαγγελµατική χρήση στον οδοντιατρικό/οδοντοτεχνικό τοµέα. Τηρείτε τις ενδείξεις που αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για ζηµιές που προκύπτουν από διαφορετική ή ακατάλληλη χρήση. Ο 
χρήστης υποχρεούται να ελέγχει προσωπικά την καταλληλότητα του προϊόντος για τις προβλεπόµενες από αυτόν χρήσεις, ιδίως εάν αυτές οι 
χρήσεις δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Να µην χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης. Ενηµερώνεται ο χρήστης για την ανάγκη 
αναφοράς οποιουδήποτε σοβαρού περιστατικού που προέκυψε σε σχέση µε το ιατροτεχνολογικό προϊόν τόσο στον κατασκευαστή όσο και 
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο χρήστης.

ΥΓΡΟ: Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της 
αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. Η χρήση περιορίζεται σε επαγγελµατίες χρήστες. Μακριά από 
θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν 
από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα και µέσα προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συµβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιµοποιήστε σκόνη/CO2 για την κατάσβεση. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς. Περιέχει: Ν,Ν-διµεθυλο-p-τολουϊδίνη, ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ, διµεθακρυλικός αιθυλενεστέρας, 
2-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλ)-p-κρεσόλη.

ΣΚΟΝΗ: Περιέχει υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, µεθακρυλικό µεθύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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30°C Ανώτερο όριο θερµοκρασία

Ηµεροµηνία λήξης

Κατασκευαστής
30°C
86°F
MAX

Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού
προϊόντοςΣήµανση CE



(I) RESINA ACRILICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO DI PONTI E CORONE E PROVVISORI

INDICAZIONI: Acry C&B Liquido Regular (liquido) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (polvere) - Tecnica tradizionale in muffola:
- Rivestimento estetico per ponti e corone.
- Realizzazione di corone e ponti provvisori.

CONTROINDICAZIONI:
polimerizzato in zona intraorale.
-Tutti gli usi non previsti 
-Accertata allergia verso i componenti di Acry C&B
- Impiego diretto nel cavo orale 
-Contatto diretto di materiale non correttamente

LAVORAZIONE: Acry C&B Liquido Regular (liquido) + Acry C&B SMALTO/COLLETTO/DENTINA (polvere) - Tecnica tradizionale in muffola. La tecnica 
della lavorazione in muffola con controstampo caldo permette una stratificazione controllata del colletto, della dentina e dello smalto, con ampia 
possibilità di correzioni. Nel caso opacizzare (Ruthinium Opaker) la struttura metallica dopo averla sgrassata con cura.

MISCELAZIONE: Versare una adeguata quantità di Liquido Regular in un recipiente e saturarlo con la polvere. Spatolare energicamente, ricoprire con 
coperchio il vasetto e lasciare riposare per qualche minuto. Quando non rimarrà più attaccato alla spatola, l’impasto sarà pronto per essere zeppato in 
muffola.

STRATIFICAZIONE DELLA DENTINA: Applicare l’impasto iniziando dalla parte incisale sotto il moncone se si tratta di una corona a giacca, distribuen-
dolo con una spatola. Ricoprire con un foglio di polietilene e chiudere con il controstampo, che avremo riscaldato in acqua bollente. Pressare lenta-
mente e lasciare riposare per tre minuti circa. Riaprire la muffola, togliere il foglio di polietilene e, con una lama asportare la dentina in eccesso.

STRATIFICAZIONE DEL COLLETTO: Con la stessa lama, tagliare la dentina nella zona del colletto, asportando una piccola massa di materiale. Aver cura 
di non danneggiare l’opacizzante, qualora si tratti di stratificazione su struttura metallica. Applicare la massa del colletto, ricoprire con un foglio di polieti-
lene, e procedere alla seconda pressatura, dopo aver riscaldato il controstampo. Riaperta la muffola, asportare il materiale in eccesso.

STRATIFICAZIONE DELLO SMALTO: Con la medesima procedura usata per il colletto, asportare massa dentina nella zona incisale, in maggior quantità 
nelle zone mesiali e distali. Applicare lo smalto, ricoprire con un foglio di polietilene, e procedere alla terza pressatura, con la stessa tecnica indicata nelle 
fasi precedenti. Prima di passare alla fase di polimerizzazione definitiva, si consiglia di riaprire la muffola per eliminare eventuali sbavature, applicare un 
foglio di polietilene inumidito e chiudere definitivamente.

POLIMERIZZAZIONE: Immergere la muffola in acqua fredda; portare ad ebollizione lentamente in circa 45 minuti e lasciare a tale temperatura per 30 
minuti. Raffreddare in modo graduale e lento.

RIFINITURA E LUCIDATURA: Rifinire come consuetudine, con frese, gommini, spazzole e con pomice. Lucidare a specchio con l'ausilio spazzole e 
prodotti per lucidatura (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) evitando un eccessivo surriscaldamento.

POLVERE: Conservare in luogo fresco ed asciutto.
LIQUIDO: Conservare a temperatura massima di 30°C.

AVVERTENZE: Il prodotto è stato realizzato per impiego ad uso professionale nel settore dentale. Attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni 
d’uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L’utente è tenuto a controllare personal-
mente l’idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d’uso. Non utilizzare dopo 
la scadenza. Si avvisa l’utilizzatore della necessità di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo sia al fabbricante che 
all’autorità competente dello Stato membro in cui
l’utilizzatore è stabilito.

LIQUIDO: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie 
respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i 
vapori. Indossare guanti/in-
dumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Conservare in 
luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Contiene: metacrilato di metile, trietilenglicole dimetacrilato, dimetacrilato di etilene, N-N-dimetil-p-toluidina.

POLVERE: Contiene perossido di benzoile, metacrilato di metile. Può provocare una reazione allergica.

(GR) ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Acry C&B Υγρό Regular (υγρό) + Acry C&B ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ/ΑΥΧΕΝΑΣ/ΟΔΟΝΤΙΝΗ (σκόνη) - Παραδοσιακή τεχνική σε μούφλα:
-Αισθητική επικάλυψη για γέφυρες και στεφάνες.
-Κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
-Όλες οι μη προβλεπόμενες χρήσεις
-Διαπιστωμένη αλλεργία στα συστατικά του Acry C&B
-Άμεση χρήση στην στοματική κοιλότητα
-Άμεση επαφή υλικού που δεν έχει πολυμεριστεί σωστά στην ενδοστοματική περιοχή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Acry C&B Υγρό Regular (υγρό) + Acry C&B ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ/ΑΥΧΕΝΑΣ/ΟΔΟΝΤΙΝΗ (σκόνη) - Παραδοσιακή τεχνική σε μούφλα. Η τεχνική επεξεργασίας 
σε μούφλα με θερμό αντίτυπο επιτρέπει μια ελεγχόμενη διαστρωμάτωση του αυχένα, της οδοντίνης και της αδαμαντίνης, με μεγάλες δυνατότητες διορθώσεων. 
Εάν είναι απαραίτητο, καλύψτε με οπάκερ (Ruthinium Opaker) τον μεταλλικό σκελετό αφού τον απολιπάνετε προσεκτικά.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Ρίξτε μια κατάλληλη ποσότητα Υγρού Regular σε ένα δοχείο και κορεστήστε το με τη σκόνη. Ανακατέψτε έντονα με σπάτουλα, καλύψτε το βαζάκι με 
ένα καπάκι και αφήστε το να ηρεμήσει για λίγα λεπτά. Όταν δεν κολλάει πλέον στη σπάτουλα, το μείγμα είναι έτοιμο για τοποθέτηση στη μούφλα.

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ: Εφαρμόστε το μείγμα ξεκινώντας από το κοπτικό τμήμα κάτω από το στήριγμα εάν πρόκειται για στεφάνη jacket, διανέμοντάς το 
με μια σπάτουλα. Καλύψτε με ένα φύλλο πολυαιθυλενίου και κλείστε με το αντίτυπο, το οποίο θα έχετε θερμάνει σε βραστό νερό. Πιέστε αργά και αφήστε το να 
ηρεμήσει για περίπου τρία λεπτά. Ανοίξτε ξανά τη μούφλα, αφαιρέστε το φύλλο πολυαιθυλενίου και, με μια λάμα, αφαιρέστε την περίσσεια οδοντίνης.

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΧΕΝΑ: Με την ίδια λάμα, κόψτε την οδοντίνη στην περιοχή του αυχένα, αφαιρώντας μια μικρή μάζα υλικού. Προσέξτε να μην καταστρέψετε 
το οπάκερ, εάν πρόκειται για διαστρωμάτωση σε μεταλλικό σκελετό. Εφαρμόστε τη μάζα του αυχένα, καλύψτε με ένα φύλλο πολυαιθυλενίου και προχωρήστε στη 
δεύτερη συμπίεση, αφού θερμάνετε το αντίτυπο. Ανοίξτε τη μούφλα και αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό.

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ: Με την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον αυχένα, αφαιρέστε μάζα οδοντίνης στην κοπτική περιοχή, σε μεγαλύτερη 
ποσότητα στις μεσοδόντιες (εγγύς και άπω) περιοχές. Εφαρμόστε την αδαμαντίνη, καλύψτε με ένα φύλλο πολυαιθυλενίου και προχωρήστε στην τρίτη συμπίεση, 
με την ίδια τεχνική που υποδείχθηκε στις προηγούμενες φάσεις. Πριν περάσετε στην τελική φάση πολυμερισμού, συνιστάται να ανοίξετε ξανά τη μούφλα για να 
εξαλείψετε τυχόν γρέζια, να εφαρμόσετε ένα υγρό φύλλο πολυαιθυλενίου και να κλείσετε οριστικά.

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ: Βυθίστε τη μούφλα σε κρύο νερό· φέρτε αργά σε βρασμό σε περίπου 45 λεπτά και αφήστε τη σε αυτή τη θερμοκρασία για 30 λεπτά. Ψύξτε 
σταδιακά και αργά.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ: Φινίρετε ως συνήθως, με φρέζες, λαστιχάκια, βούρτσες και ελαφρόπετρα. Γυαλίστε σε βαθμό καθρέπτη με τη βοήθεια βουρτσών και 
προϊόντων γυαλίσματος (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) αποφεύγοντας την υπερβολική υπερθέρμανση.

ΣΚΟΝΗ: Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
ΥΓΡΟ: Φυλάσσεται σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν έχει κατασκευαστεί για επαγγελματική χρήση στον οδοντιατρικό τομέα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες 
χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από διαφορετική ή ακατάλληλη χρήση. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει 
προσωπικά την καταλληλότητα του προϊόντος για τις προβλεπόμενες από αυτόν χρήσεις, ιδίως εάν αυτές οι χρήσεις δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Να μην 
χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Ο χρήστης ενημερώνεται για την ανάγκη να αναφέρει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν τόσο στον κατασκευαστή όσο και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

ΥΓΡΟ: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 
αναπνευστικής οδού. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε 
ατμούς. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομένου/δοχείου σύμφωνα με τους 
τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Περιέχει: μεθακρυλικό μεθύλιο, διμεθακρυλική τριαιθυλενογλυκόλη, διμεθακρυλικό αιθυλένιο, Ν,提升-διμεθυλο-p-τολουϊδίνη.

ΣΚΟΝΗ: Περιέχει υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, μεθακρυλικό μεθύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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LIQUIDO REGULAR



(BG) АКРИЛНА СМОЛА ЗА ЕСТЕТИЧНО ОБЛИЦОВАНЕ НА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ МОСТОВЕ И КОРОНИ

ПОКАЗАНИЯ:
Acry C&B Течност Self Curing (течност) + Acry C&B ЕМАЙЛ/ШИЙКА/ДЕНТИН (прах) - Техника на студена обработка (самополимеризираща):
-Поправки (репаратури) и апликации на фасети при индиректни временни конструкции.
-Фиксиране на зъби за протези върху скелетирани протези.
-Изработване на временни корони и мостове.
-Апликация на акрилни фасети (напр. Acry Cette).

КОНТРАПОКАЗАНИЯ:
-Полимеризиране в интраорална среда (в устата).
-Всички непредвидени употреби.
-Доказана алергия към компонентите на Acry C&B.
-Директна употреба в устната кухина.
-Директен контакт на некоректно полимеризиран материал в интраорална среда.

ОБРАБОТКА:
Спазвайте стриктно предупрежденията, посочени по-долу. Acry C&B Течност Self Curing (течност) + Acry C&B ЕМАЙЛ/ШИЙКА/ДЕНТИН 
(прах) - Техника на студена обработка. Препоръчителна техника за изработване на единични временни корони или мостове, фиксиране 
на зъби върху скелетирани протези и за модифициране/характеризиране на изкуствени пластмасови зъби. Смесете праха с течността 
Self Curing Liquido до получаване на хомогенна смес. В този момент сместа е готова за изливане; ако желаете по-пластично тесто, 
моделируемо с шпатула, оставете да почине за 1-2 минути. Нанесете материала, като напълните подготвените матрици (силиконови 
ключове) или моделирайте с малка шпатула; ако материалът се стича твърде много, добавете малко сух прах върху изделието, за да 
абсорбира излишната течност. При стайна температура от 20°C времето за работа е около 8 минути, а втвърдяването на сместа става 
след 15 - 18 минути. Препоръчва се полимеризация с помощта на съд под налягане или полимеризатор под налягане, с вода при 45°/50°C 
за 10 минути при налягане от най-малко 2 atm.

ФИНИШИРАНЕ И ПОЛИРАНЕ:
Финиширайте по обичайния начин с фрези, гумички, четки и пемза. Полирайте до огледален блясък с помощта на четки и продукти за 
полиране (Acry Lux Крем, Acry Lux Течност, Acry Lux Паста), като избягвате прекомерно прегряване.

ПРАХ: Да се съхранява на хладно и сухо място.
ТЕЧНОСТ: Да се съхранява при максимална температура от 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Продуктът е създаден за професионална употреба в денталния сектор. Спазвайте указанията, посочени в инструкциите за употреба. 
Производителят не поема никаква отговорност за щети, произтичащи от различна или неправилна употреба. Потребителят е длъжен 
лично да провери годността на продукта за предвидените от него цели, особено ако тези употреби не са посочени в инструкциите за 
употреба. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Потребителят се уведомява за необходимостта да докладва за всеки 
сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, както на производителя, така и на компетентния орган на държавата членка, в 
която е установен потребителят.

ТЕЧНОСТ: Силно запалими течност и пари. Може да причини рак. Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика дразнене на 
дихателните пътища. Може да предизвика алергична кожна реакция. Ограничено само за професионални потребители. Да се пази от 
топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Преди употреба 
се снабдете със специални инструкции. Използвайте защитни ръкавици / защитно облекло и предпазни очила / предпазна маска за 
лице. ПРИ експозиция или съответна проява: Консултирайте се с лекар. При пожар: Използвайте прах/CO2 за гасене. Избягвайте 
вдишването на пари. Съдържа: N,N-диметил-p-толуидин, МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ, етилен диметакрилат, 2-(2H-бензотриазол-2-ил)-p-крезол.

ПРАХ: Съдържа бензоилов пероксид, метил метакрилат. Може да предизвика алергична реакция.

ACRYC&B
          LIQUIDO SELF CURING 
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(BG) АКРИЛНА СМОЛА ЗА ЕСТЕТИЧНО ОБЛИЦОВАНЕ НА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ МОСТОВЕ И КОРОНИ

ПОКАЗАНИЯ: Acry C&B Течност Regular (течност) + Acry C&B ЕМАЙЛ/ШИЙКА/ДЕНТИН (прах) - Традиционна техника в муфа:
-Естетично покритие за мостове и корони.
-Изработване на временни корони и мостове.

ПΡΟТИВОПОКАЗАНИЯ:
-Всички непредвидени употреби
-Доказана алергия към компонентите на Acry C&B
-Директна употреба в устната кухина
-Директен контакт на неправилно полимеризиран материал в интраоралната зона.

ОБРАБОТКА: Acry C&B Течност Regular (течност) + Acry C&B ЕМАЙЛ/ШИЙКА/ДЕНТИН (прах) - Традиционна техника в муфа. Техниката на обработка в муфа с топла 
контраматрица позволява контролирано послойно нанасяне на шийката, дентина и емайла, с широка възможност за корекции. Ако е необходимо, опакирайте 
(Ruthinium Opaker) металната структура, след като сте я обезмаслили внимателно.

СМЕСВАНЕ: Изсипете подходящо количество течност Regular в съд и я насирете с праха. Разбъркайте енергично с шпатула, покрийте съда с капак и оставете да 
престои няколко минути. Когато спре да лепне по шпатулата, тестото е готово за пресоване в муфата.

ПОСЛОЙНО НАНАСЯНЕ НА ДЕНТИНА: Нанесете сместа, като започнете от инцизалната част под пънчето, ако става въпрос за жакет корона, като я разпределяте 
с шпатула. Покрийте с полиетиленово фолио и затворете с контраматрицата, която предварително сме загрели във вряща вода. Пресовайте бавно и оставете да 
престои около три минути. Отворете отново муфата, отстранете полиетиленовото фолио и с острие отстранете излишния дентин.

ПОСЛОЙНО НАНАСЯНЕ НА ШИЙКА: Със същото острие изрежете дентина в областта на шийката, като отстраните малка маса материал. Внимавайте да не 
повредите опакера, ако става въпрос за нанасяне върху метална структура. Нанесете масата за шийката, покрийте с полиетиленово фолио и преминете към 
второто пресоване, след като сте загрели контраматрицата. Отворете отново муфата и отстранете излишния материал.

ПОСЛОЙНО НАНАСЯНЕ НА ЕМАЙЛА: Със същата процедура, използвана за шийката, отстранете дентинна маса в инцизалната зона, в по-голямо количество в 
медиалната и дисталната зона. Нанесете емайла, покрийте с полиетиленово фолио и преминете към третото пресоване, със същата техника, посочена в 
предишните фази. Преди да преминете към фазата на окончателна полимеризация, се препоръчва да отворите отново муфата, за да отстраните евентуални 
мустаци, да поставите навлажнено полиетиленово фолио и да затворите окончателно.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Потопете муфата в студена вода; кипнете бавно за около 45 минути и оставете при тази температура за 30 минути. Охлаждайте постепенно 
и бавно.

ЗАВЪРШВАНЕ И ПОЛИРАНЕ: Завършете както обикновено, с фрези, гумички, четки и пемза. Полирайте до огледален блясък с помощта на четки и полиращи 
продукти (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), като избягвате прекомерно прегряване.

ПРАХ: Да се съхранява на хладно и сухо място.
ТЕЧНОСТ: Да се съхранява при максимална температура 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Продуктът е произведен за професионална употреба в денталния сектор. Спазвайте указанията, дадени в инструкциите за употреба. 
Производителят не поема никаква отговорност за щети, произтичащи от различна или неправилна употреба. Потребителят е длъжен лично да провери 
пригодността на продукта за предвидените от него употреби, особено ако тези употреби не са посочени в инструкциите за употреба. Да не се използва след 
изтичане на срока на годност. Потребителят се предупреждава за необходимостта да докладва всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, 
както на производителя, така и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят.

ТЕЧНОСТ: Силно запалими течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика алергична кожна реакция. Може да предизвика дразнене на 
дихателните пътища. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 
Избягвайте вдишването на пари. Използвайте защитни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: 
Измийте обилно с вода и сапун. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с 
местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
Съдържа: метил метакрилат, триетиленгликол диметакрилат, етилен диметакрилат, N,N-диметил-p-толуидин.

ПРАХ: Съдържа бензоил пероксид, метил метакрилат. Може да предизвика алергична реакция.

ACRYC&B
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LIQUIDO REGULAR



(RU) АКРИЛОВАЯ СМОЛА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА КОРОНКИ, МОСТОВИДНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ И ВРЕМЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ

ПОКАЗАНИЯ:
Acry C&B Жидкость Self Curing (жидкость) + Acry C&B ЭМАЛЬ/ШЕЙКА/ДЕНТИН (порошок) - Техника холодной полимеризации 
(самополимеризующаяся):
-Ремонт и облицовка фасетками в непрямых временных конструкциях.
-Фиксация зубов в протезах на бюгельных каркасах.
-Изготовление временных коронок и мостов.
-Апликация акриловых виниров/фасеток (например, Acry Cette).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
-Полимеризация в интраоральной области (в полости рта).
-Все виды применения не по назначению.
-Подтвержденная аллергия на компоненты Acry C&B.
-Прямое применение в полости рта.
-Прямой контакт неправильно полимеризованного материала в интраоральной области.

ОБРАБОТКА:
Строго соблюдайте приведенные ниже предупреждения. Acry C&B Жидкость Self Curing (жидкость) + Acry C&B ЭМАЛЬ/ШЕЙКА/ДЕНТИН 
(порошок) - Техника холодной полимеризации. Рекомендуемая техника для изготовления одиночных временных коронок или мостов, 
фиксации зубов на бюгельных каркасах, а также для модификации/характеризации искусственных пластмассовых зубов. Смешайте 
порошок с жидкостью Self Curing до получения однородной массы. В этот момент смесь готова к заливке; если требуется более 
пластичная масса, моделируемая шпателем, дайте ей отстояться 1-2 минуты. Нанесите материал, заполняя подготовленные матрицы 
(силиконовые ключи), или смоделируйте шпателем; если материал слишком сильно течет, насыпьте немного сухого порошка на изделие, 
чтобы связать избыток жидкости. При комнатной температуре 20°C рабочее время составляет около 8 минут, а затвердевание массы 
происходит через 15 - 18 минут. Рекомендуется полимеризовать с использованием аппарата высокого давления (полимеризатора) или 
кастрюли под давлением, в воде при 45°/50°C в течение 10 минут при давлении не менее 2 атм.

ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА:
Обработайте, как обычно, с помощью фрез, резиновых полиров, щеток и пемзы. Отполируйте до зеркального блеска с помощью щеток 
и полировальных средств (Крем Acry Lux, Жидкость Acry Lux, Паста Acry Lux), избегая чрезмерного перегрева.

ПОРОШОК: Хранить в прохладном и сухом месте.
ЖИДКОСТЬ: Хранить при максимальной температуре 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Продукт разработан для профессионального применения в стоматологической сфере. Соблюдайте указания, приведенные в 
инструкции по применению. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате иного или 
ненадлежащего использования. Пользователь обязан лично проверить пригодность продукта для предусмотренных им целей, 
особенно если эти виды применения не указаны в инструкции по применению. Не использовать по истечении срока годности. 
Пользователь уведомляется о необходимости сообщать о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с устройством, как 
производителю, так и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрирован пользователь.

ЖИДКОСТЬ: Легко воспламеняющиеся жидкость и пары. Может вызывать рак. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать 
раздражение дыхательных путей. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Продукт ограничен для профессионального 
использования. Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не 
курить. Перед использованием получить специальные инструкции. Использовать защитные перчатки / защитную одежду и средства 
защиты глаз / лица. В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу. При пожаре: Для тушения использовать 
порошок/CO2. Избегать вдыхания паров. Содержит: N,N-диметил-p-толуидин, МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, этилендиметакрилат, 
2-(2H-бензотриазол-2-ил)-p-крезол.

ПОРОШОК: Содержит бензоила пероксид, метилметакрилат. Может вызывать аллергическую реакцию.

ACRYC&B
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(RU) АКРИЛОВАЯ СМОЛА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА КОРОНКИ, МОСТОВИДНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ И ВРЕМЕННЫЕ ПРОТЕЗЫ

ПОКАЗАНИЯ: Acry C&B Жидкость Regular (жидкость) + Acry C&B ЭМАЛЬ/ШЕЙКА/ДЕНТИН (порошок) - Традиционная техника в кювете:
-Эстетическая облицовка мостовидных протезов и коронок.
-Изготовление временных коронок и мостовидных протезов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
-Все нецелевые виды использования
-Установленная аллергия на компоненты Acry C&B
-Прямое использование в полости рта
-Прямой контакт неправильно полимеризованного материала в интраоральной зоне.

ОБРАБОТКА: Acry C&B Жидкость Regular (жидкость) + Acry C&B ЭМАЛЬ/ШЕЙКА/ДЕНТИН (порошок) - Традиционная техника в кювете. Техника обработки в кювете 
с горячим контрштампом позволяет осуществлять контролируемое послойное нанесение шейки, дентина и эмали с широкими возможностями для коррекции. 
При необходимости нанесите опакер (Ruthinium Opaker) на металлическую структуру после ее тщательного обезжиривания.

СМЕШИВАНИЕ: Налейте необходимое количество жидкости Regular в емкость и насыпьте в нее порошок до насыщения. Энергично перемешайте шпателем, 
закройте баночку крышкой и дайте постоять несколько минут. Когда масса перестанет прилипать к шпателю, тесто готово к паковке в кювету.

ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ ДЕНТИНА: Нанесите смесь, начиная с инцизальной части под культю, если это жакетная коронка, распределяя ее шпателем. 
Накройте полиэтиленовой пленкой и закройте контрштампом, предварительно нагретым в кипящей воде. Медленно прессуйте и оставьте примерно на три 
минуты. Откройте кювету, снимите полиэтиленовую пленку и с помощью лезвия удалите излишки дентина.

ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ ШЕЙКИ: Тем же лезвием подрежьте дентин в пришеечной зоне, удалив небольшую массу материала. Старайтесь не повредить 
опакер, если моделирование производится на металлическом каркасе. Нанесите пришеечную массу, накройте полиэтиленовой пленкой и приступите ко 
второму прессованию, предварительно нагрев контрштамп. Открыв кювету, удалите излишки материала.

ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ: По той же процедуре, что и для шейки, удалите массу дентина в инцизальной зоне, в большем количестве в мезиальной и 
дистальной зонах. Нанесите эмаль, накройте полиэтиленовой пленкой и приступите к третьему прессованию по той же технике, что и на предыдущих этапах. 
Перед переходом к окончательной фазе полимеризации рекомендуется снова открыть кювету для удаления возможных облоев, наложить увлажненную 
полиэтиленовую пленку и закрыть окончательно.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Погрузите кювету в холодную воду; медленно доведите до кипения примерно за 45 минут и оставьте при этой температуре на 30 минут. 
Охлаждайте постепенно и медленно.

ОБРАБОТКА И ПОЛИРОВКА: Проведите финишную обработку как обычно, используя фрезы, резиновые головки, щетки и пемзу. Отполируйте до зеркального 
блеска с помощью щеток и полировальных средств (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), избегая чрезмерного перегрева.

ПОРОШОК: Хранить в сухом и прохладном месте.
ЖИДКОСТЬ: Хранить при температуре не выше 30°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Продукт предназначен для профессионального использования в стоматологической сфере. Строго соблюдайте указания, приведенные в 
инструкции по применению. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате иного или ненадлежащего использования. 
Пользователь обязан лично проверить пригодность продукта для предусмотренных им целей, особенно если эти цели не указаны в инструкции по применению. 
Не использовать по истечении срока годности. Пользователь предупрежден о необходимости сообщать о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи 
с устройством, как производителю, так и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрирован пользователь.

ЖИДКОСТЬ: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать 
раздражение дыхательных путей. Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. 
Избегать вдыхания паров. Надеть защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством 
воды с мылом. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с 
местными/региональными/национальными/международными правилами.
Содержит: метилметакрилат, триэтиленгликольдиметакрилат, этилендиметакрилат, N,N-диметил-p-толуидин.

ПОРОШОК: Содержит бензоила пероксид, метилметакрилат. Может вызывать аллергическую реакцию.
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Опасность

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Номер партии

Код продукта

Обратитесь к электронным инструкциям 
по применению

Верхний предел температуры 30°C

Срок годности

Производитель
30°C
86°F
MAX

Медицинское изделиеУникальный идентификатор устройстваМаркировка CE

LIQUIDO REGULAR


